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1. Beschreibung 

1.1 Anwendungen 

Die Turbo-Molekularpumpe ist die 
einzige rein mechanische Vakuum
pumpe, mit der es moglich ist, 
DrUcke von < 1 .10- 10 mbar ohne Ver
wendung von KUhlfallen und Olfan
gern zu erreichen. 
Wegen ihrer hohen Zuverlassigkeit 
kann die PFEIFFER-TURBO als un i
verselle Vakuumpumpe zur Erzeugung 
von Hoch- und Ultrahochvakuum 
praktisch unbeschrankt eingesetzt 
werden. Geradezu ideal ist ihre 
Verwendung donn, wenn ihr morkan_ 
tester Vorteil - kohlenwasserstoff
freies Vakuum - zugleich Bedingung 
ist. 

1.2 Arbeitsweise 

Die Turbo-Molekularpumpe orbeitet 
optimal im molekuloren Stromungs
gebiet, d.h. in einem Druckbereich, 
in dem die freien Wegiangen der 
Gosteilchen so groB sind, daB die 
Teilchen, ohne sich gegenseitig 
zu behindern, von Wand zu Wand 
fliegen kannen. 
Ein Teilchen, das auf eine beweg
te Wand (die Rotorscheiben) trifft, 
besitzt nach dem Veriassen dieser 
Wand zusatzlich zu seiner eigenen 
thermischen Geschwindigkeit eine 
Geschwindigkeitskomponente in 
Richtung der Wandbewegung. Aus der 
Uberlagerung dieser beiden Ge
schwindigkeiten ergibt sich die 
Gesamtgeschwindigkeit und die Rich
tung, in der die Teilchen fort
fliegen. Bei einem erneuten Wond
stoB wiederholt sich dieser Vor
gong. 

Aus einer ungerichteten thermi
schen Bewegung wird so eine ge
richtete Bewegung der Teilchen -
der Pumpenprozess. Findet der Vor
gang im molekularen Stromungsge
biet statt, so stoBen die Teil
chen relativ selten miteinander 
zusommen, wahrend die WandstoBe 
viel haufiger sind. Auf diese Art 
und Weise erhalten die Teilchen 
die volle Wandgeschwindigkeit als 
Zusatzkomponente. I~t der Druck so 
hoch, daB der Vorgong im lomina
ren Stromungsgebiet stattfindet, 
so wird die Wirkung der Wand durch 
haufige ZusammenstoBe der Teil
chen untereinander begrenzt und 
das Saugvermogen reduziert. 

Durch intensive Grundlagenfor
schung wurde mit Hilfe elektroni
scher Progrommrechner und unter 
Verwendung hochwertiger Werkstaf
fe eine optimole Beschaufelung 
der PFEIFFER-TURBO erreicht. 

1 . Description 

1.1 Application 

The turbo-molecular pump is the 
only purely mechanical vacuum 
pump which enables the user to 
reach pressures of ~ 1.10-10 mbar 
without utilizing cold traps and 
oil traps. 
Because of its high dependability, 
the PFEIFFER TURBO can be employ
ed with practically no limitation 
as an all-purpose vacuum pump for 
creating high and ultrahigh va
cuum. It is truly ideal for app
lications where its most striking 
feature - a hydro-carbon free va
cuum - is also a must. 

1.2 Mode of Operation 

The turbo-molecular pump is most 
effective in the molecular flow 
range; i.e. in a pressure range 
where the mean free paths of the 
gas particles are so long that 
the particles can< pass from wall 
to wall without interfering with 
each other. A particle hitting a 
moving wall (rotor discs), on 
leaving this wall, will have a 
speed component in the direction 
of the wall movement, in addition 
to its own thermal speed. These 
two speeds overlap and indicate 
the overall speed and direction 
in which the particles travel. 
This process is repeated with the 
next impingement on the wall. 

Thus, a non-directed thermal mo
vement turns into a directed par
ticle movement - the pumping pro
cess. If the process takes place 
in the molecular flow ronge, the 
particles collide relatively sel
dom while impingements on the wall 
are much more frequent. In this 
manner, the particles get the full 
wall speed as an additional com
ponent. If the pressure is high 
enough to allow for the process 
taking place in the laminar flow 
range, the effect of moving wall 
will be limited due to frequent 
collisions of the particles, and 
the volume flow rate will be re
duced. 

By intensive basic research, an 
optimum blading of the PFEIFFER 
TURBO was obtained by means of 
electronic program computers and 
by utilizing high-quality materi
als. 

1. Description 

1.1 Utilisation 

La pompe turbo-moleculaire est 10 
seule pompe entierement mecanique 
qui permette d1atteindre des pres
sions de ~ 1.10-10 mbar sans uti
liser de pieges d froid ni de col
lecteurs d'huile. 
En raison de leur grande fiabilite, 
les pompes turbo-moleculaires 
PFEIFFER peuvent etre utilisees 
pratiquement dans taus les cas au 
il s l agit d10btenir un vide eleve 
au un ultravide. Leur utilisation 
se revele ideale larsque leur avan
tage principal - vide exempt d 1hy_ 
dracarbures - est en meme temps 
une condition imperative. 

1.2 Fonctionnement 

La pompe turbo-moleculaire tra_ 
vaille de fa~on optimale dons Ie 
domaine moleculaire, c.d d. dans 
un domaine de pressions ou les 
parcours de molecules gazeuses 
sont tels que ces molecules, sans 
se gener mutuellement, puissent 
rebondir de paroi en parai. 
Une molecule qui bute sur une pa
roi mobile (ici les disques du ro
tor) possede, apres avoir quitte 
cette paroi, en dehors de so vi
tesse thermique une composante de 
vitesse supplementaire dons Ie 
sens du mouvement de 10 paroi. La 
superposition de ces deux vites_ 
ses donne 10 vitesse totale et 10 
direction dans laquelle les mol~
cules se mouvent. A chaque nou~ 
veau choc contre 10 paroi, ce pro
cessus se renouvelle. 

Le mouvement thermique non dirige 
des molecules devient ainsi un 
mouvement dirige, c.d d. un pro
cessus de pompage. Si Ie prOcessus 
a lieu dans Ie domaine moleculaire, 
les molecules butent relativement 
peu souvent les unes contre les au
tres, alors que les chocs contre 
10 paroi sont beoucoup plus fre
quents. C'est ainsi que les mole
cules maintiennent la pleine vites_ 
se de paroi comme composante supp
lementaire. Si 10 pression est 
telle que Ie processus se produ
ise dans Ie domaine lamina ire, 
11effet de poroi sera limite par 
les chacs frequents des molecules 
entre elies et Ie debit s l en trou
vera reduit. 

Des recherches de bose opprofon
dies avec l'aide de programmo
teurs electroniques et l'utilisa
tion de moteriaux de haute qual i
te ant permis d 1equiper les TUR
BO-PFEIFFER d 1un oilettage opti
mal. 



Fig. 1 

TPH 110 wossergekuhlt 
water-cooled 
d refroidissement por eou 

Fig. 2 

Pumpe immer mit VorvokuumanschluB 
nach unten einbauen. In Sonder
fallen ist eine maximo Ie Abwei
chung von co. 200 noch links oder 
rechts mClglich. 

TPH 110 luftgekUhlt 
oir-cooled 
d refroidissement par air 

FUr horizon tale bis vertikale 
Einboulage 
For horizontal to vertical po
sition 
Pour position horizontale d ver
ticale 

• 

Arrange the pump always with suc
tion port downward. A maximum de
viation of opprox. 20° left ar 
right is possible as exeption. 

Installer 10 pompe toujours avec 
tubulure d1ospiration en bas. Dans 
des cas exeptionels una deviation 
moximale de 200 env. vers 10 gouche 
ou vers 10 droite est possible. 
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1.3 Technische Details 

Die PFEIFFER-TURBO TPH 110 und 
TPU 110 ist die kleinste ihrer 
Art. Der Druckstufensatz ist in 
einem kurzen zylindrischen Gehau
se aus Edelstahl mit Ansaugflansch 
angeordnet. Der fliegend gelager
te Rotor lauft in zwei Hochgenau
Kugellagern mit Dochtschmierung. 
Die Dochte sind mit 01 getrankt. 
Somit entfallen blpumpe und 01-
fluBkontrolle. Der Antriebsmotor 
und die Lagerung des Rotors sind 
serienmaBig im wassergekUhlten 
Vorvokuumgehause angeordnet. Auf 
Wunsch kann die Pumpe auf Luftkuh
lung umgestellt werden. Die Luft
kUhlung ist als Zubehor nachtrag
lich lieferbar. 

Die Pumpe kann vertikal bis hori
zontal (siehe Fig. 2) angeflanscht 
werden. Hierdruch entfallen teure 
WinkelstUcke. Das Saugvermogen der 
Pumpe wird am Rezipienten voll 
nutzbar. 

Der Rotor besteht im wesentlichen 
aus der Welle und den mit Schau
feln versehenen Rotorscheiben. 
Die Statorscheiben sind spiegel
bildlich zu den Rotorscheiben aus
gebildet. Je eine Rotor- und eine 
Statorscheibe bilden eine Druck
stufe. Aufgrund der optimal en Be
schaufelung (Druckstufen mit hohen 
K-Werten) kommt die PFEIFFER-TURBO 
mit einer geringen Anzahl Druck
stu fen aus. Hieraus erg eben sich 
niedrige Rotorgewichte und kleine 
Rotorlager. Infolge dieser kleinen 
Leger treten auch bei hohen Dreh
zahlen relativ niedrige Umfangs
geschwindigkeiten in den Kugella
gern auf. Dadurch wird eine lange 
Lebensdauer der Lager und eine ho
he Betriebssicherheit erreicht. 
Der Antrieb des Rotors erfolgt 
elektronisch. Der vibrations- und 
gerauscharme Leuf der PFEIFFER
TURBO ist das Ergebnis von dyna
mischer Rotorwuchtung und schwin
gungsdampfender Abstimmung der 
Bauteile. Die PFEIFFER-TURBO ist 
lufteinbruchsicher. 
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1.3 Technical details 

The PFEIFFER TURBO TPH 110 and 
TPU 110 is the smallest one of 
its kind. The pressure stage set 
has been arranged in a short cy
lindrical casing of stainless 
steel which is equipped with an 
inlet flange. The overhung rotor 
runs in two high-precision ball 
bearings with wick lubrication. 
The wicks are impregnated with oil. 
Thus, the need for an oil pump 
and oil flow monitor is elimina
ted. The drive motor and the bea
rings of the rotor in the standard 
construction are located in the 
watercooled forevacuum housing 
of the pump. On requirement the 
pump can be changed for air coo
ling. Air cooling can be furnished 
subsequently as an accessory. 

The pump can be flanged vertical
ly or horizontally (see fig. 2) 
thus eliminating the need for ex
pensive angle plates. The volume 
flow rate of the pump being fully 
utilizable at the vacuum chamber. 

The rotor mainly consists of the 
shaft and the rotor discs which 
are equipped with blades. The 
stator discs are formed in a ho
mologous manner. One rotor disc 
and one stator disc each form 
a pressure stage. Due to the op
timum blading (pressure stages 
with high k-values), the PFEIFFER 
TURBO only needs a small number 
of pressure stages. This results 
in low rotor weight and small ro
tor bearings. Due to these small 
bearings, rather low circumferen
tial speeds appear in the ball 
bearings, even in the case of 
high speeds. This results in a 
long life of the bearings and 
high operational reliability. The 
rotor is driven electronically. 
The vibration-free and low-noise 
run of the PFEIFFER TURBO is a 
result of the dynamic rotor ba
lancing and vibrations-absorbing 
selection of the components. 
The PFEIFFER TURBO is safe 
against air inrushes. 

1.3 Details technigues 

Les TURBO-PFEIFFER TPH 110 et TPU 
110 sont les plus petits modeles 
de ce type. Le jeu d1etages de 
pression est place dans une cour
te carcasse cylindrique qui com
porte 10 bride d'aspiration. Le 
rotor monte en porte-d-faux tour
ne dans les deux roulements d bil
les de haute precision d groissa
ge par meches alimentees en huile. 
Ceci supprime 10 pompe d huile et 
Ie contr6le de circulation d'huile. 
Le moteur d'entrainement et les pa
liers du rotor sont dans les pom
pes de serie loges dans 10 partie 
vide preliminare refroidie d eau. 
A demande la pompe peut ~tre modi
fiee pour refroidissement d air. 
Les composants pour Ie refroidisse
ment d air peuvent @tre fournis 
comme accessoire. 

La pompe se raccorde soit vertica
lement, so it horizontalement (voir 
fig. 2). Ceci permet de supprimer 
des raccords coudes souvent coO
teux et d'utiliser pleinement la 
capacite d'aspiration de 10 pompe 
sur l'enceinte d vider. 

Le rotor se compose essentielle
ment de l'arbre et des diques mu
nis d'ailettes. Les disques du 
stator sont 10 reproduction in
verse des disques du rotor. Cheque 
disque de rotor et disque de sta
tor forme un etage de pression. 
En raison de la conception opti
male de l'ailettage (etages de 
pression d valeur K elevee), la 
TURBO-PFEIFFER ne presente qu'un 
nombre reduit d'etages de pres
sion, dlou un poids du rotor peu 
eleve et des paliers de petites 
dimensions. Par suite des dimen
sions reduites des paliers, les 
vitesse peripheriques des roule
ments d billes d haute allure sont 
relativement foibles. On obtient 
ainsi une longue duree de vie des 
paliers et une grande fiabilite. 
L'entralnement du rotor est elec
tronique. La morche silencieuse 
et sans vibrations des TURBO-PFEIF
FER est Ie resultat d'un equili
brage dynamique du rotor et des 
amortisseurs qui equipent llen_ 
semble. La TURBO-PFEIFFER est in
sensible aux entrees dloir. 
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Rotor 
Heizmonschette 
Vorvokuumflansch 
Motor 
UHV-AnschluB 
Flutonschlu13 
KUhlwosseronschluB 

Antrieb 

Die PFEIFFER-TURBO TPH/TPU 110 
ist mit kollektorlosem Gleich
strornmotor mit Hollsondensteuerung 
Qu sgerustet. 

Die Antriebsel ektronik der PFEIf
FER-TURBO 1st cIs separates Gerat 
Tep 270 ousgefUhrt. Die Elektronik 
kenn somit bei Bedorf in grofierem 
Abstand zur Pumpe plaziert werden. 
Dos Gerot ist on die PFEIFFER-TUR
BO optimal ongepoBt. Es beschleu
nigt und ragelt vollautomatisch 
den Pump en rotor auf Nenndrehzohl. 
Die Le is t ung 1st sa ausgelegt, 
daB die Nenndrehzohl in CD. 1 Mi
nute errei cht wird (siehe 2.). 

FlutonschluB 

Zum souberen Fluten befindet sich 
am Pumpengehouse ein Kleinflonsch 
(6) ON 10 KF, dessen Bohrung zwi
schen den Stotorschaufeln mUndet. 

Im Gegensotz zurn Fluten von der 
Vorvakuumseite wird mit dieser 
Anordnung das Verschleppen von 
Kohlenwosserstoffen (hauptsachlich 
Vorpumpen-~ldompfe) auf die Hoch
vakuumscite vermieden. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Rotor 
Heating jacket 
Fore-vacuum flange 
Motor 
UHV connection 
Air inlet connection 
Cooling water connection 

Drive 

The TPU/ TPH 110 PFEIFFER TURBO 
i s equipped with a brushless 
d.c. motor with Hall probe con
trol. 

The electronic drive of the PFEIF
FER TURBO ho s been designed as a 
s eparate un it rcp 270. It can thus 
be placed ot larg er distances to 
the pump when needed. The unit is 
optimolly odjusted to the PFEIFFER 
TURBO pump. It accelerates and re
gulates the pump rotor to nominal 
speed in a fully automatic manner. 
Th e outpu t i s des igned in such a 
way as t o a l low f or attaining the 
nomina l speed i n approx. one mi
nut es (s ee 2.). 

Venting connection 

For cl ean vent i ng, a small flange 
ON 10 KF (6) i s provided at the 
pump cas ing, th e borehole of 
which ends between the stator 
vanes. 

Contrary t o ven t ing from the 
for e-vac uum side , this arrange
ment will pr event the entraine
ment of hydrocarbons (mainly oil 
vapours fr om t he backing pump) 
to th e high vacuum side. 

Rotor 
Chemise Chauffante 
Bride vide prima ire 
Moteur 
Connexion ultra-vide 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Roccord remise d l'oir 
Branchement eau de refroidis
sement 

Commande 

Lo TURBO-PFEIFFER TPH/ TPU 110 est 
equipe d'un moteur a courant con
tinu son s col1ecteur avec comman
de par sonde s de Hall. 

Le systeme d'entrainement electro
nique des TURBO-PFEIFFER se pr~
sent e sous 10 forme d'un appareil 
separe rep 270. Ceci permet de 
plac er l'electronique d distance 
de 10 pompe si necessaire. L'ap
pareil es t porfoitement ada pte d 
chaque pompeo 11 accelere et regIe 
de fo~on entierement automatique 
Ie ro t or de 10 pompe a ce qu'on 
obtien ne en une minut es environ 
10 vi t esse nominale (voir 2.). 

Roccord de remise a l'air 

Sur 10 carcasse de 10 pompe se 
trouve une petite bride (6) 
ON 10 KF permettant d'effectuer 
une entree d'air sec et dont Ie 
per~age oboutit entre les palettes 
du stator. 

Controirement dune remise d l'air 
par Ie c6t& vid e primaire, cette 
disposition permet d'eviter 1'in
traduction d'hydrocorbures (prin
cipalement l es vopeurs d'hui1e 
des pompes primo ires) du c8te vide 
€deve. 
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AusfUhrungen 

Die AusfUhrungen der PFEIFFER-TUR
BO TPH und TPU sind im Aufbau und 
in den Leistungs-Daten vollig 
gleich. Sie unterscheiden sich le
diglich im Ansaugflansch. Die 
Pump en TPH sind mit ISO-K-Flansch, 
die Pumpen TPU mit CF-Flansch ver_ 
sehen. 

Heizmonschette 

Urn den Enddruck schneller zu er
reichen, ist es notwendig, den UHV
Teil der Pumpe durch Heizen zu ent
gasen. Bei den Pump en TPU ist die 
Heizmanschette im Lieferumfang 
enthalten. Die Pump en TPH konnen 
nachtroglich mit Heizmanschette 
ausgerustet werden. 
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Models 

The PFEIFFER TURBO TPH and TPU 
models have identical design and 
performance dota. They only fea
ture 0 different inlet flange. 
The TPH pumps are equipped with 
an ISO K flange, the TPU pumps 
with a CF flange. 

Heating jacket 

In order to be able to attain the 
ultimate pressure more rapidly, 
degassing of the UHV portion of 
the pump by heating is required. 
The heating jacket for the TPU 
pumps is contained in the scope 
of delivery. The pumps TPH can be 
equipped with heating jackets la
ter on, too. 

Executions 

La construction et les caracte
ristiques techniques des TURBO
PFEIFFER TPH et TPU sont identi
ques. La seule difference reside 
dans la bride d'aspiration. Les 
pompes TPH sont equipees d'une 
bride ISO-K, les pompes TPU d'une 
bride CF. 

Chemise chauffante 

Pour otteindre plus rapidement Ie 
vide final, il est necessaire de 
degazer par etuvoge 10 partie UHV 
de la pompeo Sur les pompes TPU, 
la chemise chauffante est comprise 
dans la fourniture. Toutes les pom
pes TPH peuvent @tre equipees ul
terieurement d'une chemise chauf
fonte. 



1.4 Saugvermogen 

Turbomolekularpurnpen erreichen 
ihr maximales Saugvermogen im mo
lekularen Stromungsbereich. Daher 
benotigen sie, um wirtschaftlich 
und sinnvoll zu arbeiten, Vorpum
pen. Wohrend das maxima Ie Saug
vermogen bis zu einigen 10-3 mbar 
konstant ist, hongt sein Wert bei 
hoheren DrUcken von der GroBe der 
verwendeten Vorpumpe abo Dos Saug
vermogen einer Turbomolekularpum
pe fUr leichte Gase ist von der 
Hohe des Kompressionsverhaltnisses 
(K-Wertes), d.h. dem Verhaltnis 
des Partialdruckes einer Gaskompo
nente auf der Vorvakuumseite zu 
dem auf der Hochvakuumseite, fUr 
diese Gase abhangig. Um z.B. ein 
Wasserstoffsaugvermogen von ca. 
80% des Stickstoffsaugvermogens 
zu erreichen, muB der K-Wert fUr 
Wasserstoff mindestens 250 betra
gen. Bei hoheren K-Werten fUr Was
serstoff steigt das Wasserstoff
Saugvermogen bis zu ca. 130% des 
Stickstoffsaugvermogens. Bei K
Werten unter 250 sinkt das Wasser
stoffsaugvermogen, je nach GroBe 
des K-Wertes, bis auf 10-20% des 
Stickstoffsougvermogens abo 
Die Bedingung eines genUgend hohen 
K-Wertes ist bei allen AusfUhrun
gen der PFEIFFER-TURBO erfUllt, so 
daB z.B. fUr Wasserstoff ein Soug
vermogen bis zu ca. 130% des Stick
stoffsougvermogens zur VerfUgung 
steht. 

-

1.4 Volume flow rate 

Turbo-molecular pumps attain their 
maximum volume flow rate in the 
molecular flow range. For econo
mic and practical operation, they 
need baking pumps. Whilst the ma
ximum volume flow rate remains 
constant up to some 10-3 mbor, its 
value is for higher pressures re
lated to the size of the backing 
pump. The volume flow rate of a 
turbo-molecular pump for light 
gases is a function of the com
pression ratio (k-value), i.e., 
the ratio of the partial pressure 
of a gas component on the backing 
pressure side and that on the high 
vacuum side for these gases. For 
instance: in order to attain a vo
lume flow rate for hydrogen of 
approx. 80% of that of nitrogen, 
the k-value for hydrogen has to 
be at least 250. For higher hydro
gen k-values, the hydrogen volume 
flow rate increases up to approx. 
130% of the nitrogen volume flow 
rate. For k-values below 250, the 
hydrogen volume flow rate descends 
to 10-20% of the nitrogen rate in 
relation to the k-value. The Con
dition of a sufficiently high k
value has been satisfied for 011 
models of the PFEIFFER TURBO, so 
that a volume flow rate of up to 
130% of the nitrogen volume flow 
rate is available for hydrogen. 

1.4 Debit volume 

Les pompes turbo-moleculoires at
teignent leur d~bit volume maxi_ 
mal dans Ie domaine moleculaire. 
Pour que leur fonctionnement soit 
val able et rentable, il faut donc 
qu'elles soient munies de pompes 
prima ires. Alors que Ie debit vo
lume maximal est constant dans la 
gamme de pression 01 lent d quel
ques 10-3 mbar, la grandeur du de
bit volume pour des pressions plus 
elevfes dfpend des dimensions de 
10 pompe prima ire utilisee. Le de
bit volume d'une pompe turbo-mo
leculaire pour des gaz legers de
pend etroitement de la hauteur du 
taux de compression (valeur K) 
pour ces gaz. Pour obtenir par ex. 
un debit volume de l'hydrogene 
d'environ 80% du debit volume de 
l'azote, il faut que la valeur K 
pour l'hydrogene soit d'au mains 
250. Pour des valuers K pour l'hy
drogene plus elevfes, Ie debit vo
lume de l'hydrogene s'occroit 
jusqu-d environ 130% du debit Vo
lume de l'azote. Pour des valeurs 
K situees au-dessous de 250, Ie 
debit volume de l'hydrogene tombe, 
selon 10 grandeur de 10 valeur K, 
jusqu'd 10-20% du debit volume de 
l'azote. La condition pour obtenir 
une valeur K suffisemment eleve 
est remplie dans toutes les pom
pes turbo-mo!eculaires des series 
TPH et TPU, si bien que meme pour 
l'hydrogene, on dispose d'un de_ 
bit volume d'environ d 130% de 
celui de l'azote. 

t- TPH 510 TPU 510 1::= 
TPH 270 TPU 270 

f- -f--
10' 

f-_ 
--

10- 9 10- 7 

Fig. 4 
Sougvermogen TPH/TPU 110 - 2000 
fur Stickstoff 

10-5 10- 3 10- 2 

Volume flow rate TPH/TPU 110 -
2000 for nitrogen 

...... p, [mba~ 

Debit TPH/TPU 110 - 2000 pour ni
trogene 
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1.5 Kompression (K-Wert) 

Beim Betrieb von Turbo-Molekular
pumpen strom en keine schwer en Koh
lenwasserstoffe (Oldampfe) durch 
die Pumpe auf die Ansaugseite zu
rUck. Dos erzeugte Vakuum ist koh
lenwasserstofffrei. 
Diese Tatsache beruht auf der Wir
kungsweise von Turbo-Molekularpum
pen. Daraus geht hervor, doB der 
K-Wert bei gegebener Pumpengeome
trie exponentiell mit der Wurzel 
aus dem Molekulargewicht M des ge
pumpien Gases ansteigt. 

G: konstanter Geometriefaktor 
u: Umfangsgeschwindigkeit 
Demnach ist der K-Wert am klein
sten fUr Wasserstoff, und steigt 
am hochsten fUr schwere MolekUle 
(z.B. Kohlenwasserstoffe). 

1.6 Restgos 

Die Restgaszusammensetzung auf der 
Hochvakuumseite der Turbo-Moleku
larpumpe hangt wesentlich von der 
Gaszusammensetzung auf der Vorva
kuumseite ab. Der Partialdruck Po 
eines Gases auf der Vorvakuumsei
te, dividiert durch den K-Wert 
dieses Gases, ergibt dessen Par_ 
tialdruck Pf auf der Hochvakuum
seite. 
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1.5 Compression (value K) 

During the operation of turbo-mo
lecular pumps, no heavy hydro-car
bons (oil vapours) stream back 
through the pump to the inlet 
side. The vacuum created is free 
from hydro-carbons. This effect 
is based on the operation charac
teristics of turbo-molecular pumps. 
Accordingly, the k-value increa
ses exponentially with the root 
of the molecular weight M of the 
gas being pumped, with a given 
pump geometry. 

G constant geometry factor 
u circumferential speed 
Therefore, the k-value is at its 
minimum for hydrogen and rises to 
its maximum for heavy molecules 
(e.g. hydrocarbons). 

1.6 Residual gas 

The residual gas composition on 
the high-vacuum side of the tur
bo-molecular pump largely depends 
on the gas composition on the 
backing pressure side. The par
tial pressure Po of a gas on the 
backing pressure side, divided by 
the k-value of this gas, gives its 
partial pressure Pf on the high 
vacuum side. 

1 9 3.4· 1()"12 mbar 
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Die Abbildung zeigt die typische 
Restgaszusammensetzung einer Tur
bo-Molekularpumpe mit einer zwei
stufigen Vorpumpe bei einem Total
druck von <8.10-10 mbar (Stick
stoffaquivalent). Dos Restgas be
steht Uberwiegend aus Wasserstoff. 
Danach werden Anteile von Wasser
dampf, Kohlenmonoxid, Stickstoff 
und Kohlendioxid gefunden. Schwe
rere Gase sind im Spektrum nicht 
nachweis bar. Bei den durchkreuz
ten schweren Massen, handelt es 
sich urn zwei- bzw. dreifach ioni
sierte Metalldampfe der Rhenium
kathode des verwendeten Quadrupol
Massenspektrometers Typ: BALZERS 
QMG 101. 
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The illustration shows the typi
cal residual gas composition of 
a turbo-molecular pump with a two
stage backing pump, for a total 
pressure of J:.8.10-10 mbar (nitro
gen equivalent). The residual gas 
mainly consists of hydrogen. Then, 
some water vapour, carbon monoxide, 
nitrogen and carbon dioxide is 
found. Heavier gases are not 
traceable in the spectrum. The 
heavy masses marked by a cross 
are double or triple ionized metol 
va pours of the rhenium cathode of 
the Quadrupole mass spectrometer 
used model: BALZERS, QMG 101, 

1.5 Compression (valeur de K) 

La principale caracteristique des 
pompes turbo-moleculaires est 
qu'en fonctionnement, aucun hy
drocarbure lourd (vapeur d'huile) 
ne reflue d travers 10 pompe vers 
Ie c8t~ aspiration. Le vide ob
tenu est exempt de vapeurs d'hui
Ie. 
Ce fait repose sur Ie mode de 
fonctionnement des porn pes turbo
mol~culaires. II apporait que 10 
valeur K, pour une geometrie de 
pompe don nee, augmente exponenti
ellement avec 10 racine du poids 
moleculaire M du gaz pompeo 

G: facteur geometrique constant 
u: vitesse circonferentielle 
II en decoule que c'est pour 
l'hydrogene que la valeur K est 
10 plus foible et qu'elle est 10 
plus elevee pour les molecules 
lourdes (par ex. haxdrocarbures). 

1.6 Gaz Residuel 

La composition du gaz l"esiduel 
du cote vide elev~ de 10 pompe 
turbo-moleculaire depend essen
tiellement de 10 composition des 
gaz du c8te vide primaire. La 
pression partielle Po d'un gaz du 
cote vide primaire, divisee par 
10 valeur K de ce gaz, donne so 
pression partielle Pf du cote 
vide eleve. 

Po 

K 

Fig. 5 

Restgasspektrum 
Residual Gas Spectrum 
Spectre de gaz residuel 

Le schema represente la composi
tion typique du goz residuel d'une 
pompe turbo-moleculaire avec une 
pompe prima ire a 2 etages, pour 
une pression totale L 8.10-10mbar 
(equivalent d l'azote). Le gaz 
residuel se compose principale
ment d'hydrogene. On trouve ega
lement des traces de vapeur d'eau, 
d'oxyde de carbone, d'ozote et de 
gaz carbonique. On ne trouve tra
ce d'oucun gaz plus lourd dans Ie 
spectre. Les masses lourdes mar
quees d'une croix sont de va
peurs metalliques deux ou trois 
fois ionisees proven ant de 10 ca
thode en rhenium du spectrometre 
de masse quadrip61e utilise, 
type BALZERS, QMG 101. 



1.7 Enddruck 

Unter dem Enddruck, d.h. der Summe 
oller Rest-Portialdrucke von Tur
bo-Molekularpumpen wird nach PNEU
ROP1) der Druckwert verstanden, 
dem sich der Druck innerholb des 
Testdomes asymptotisch nahert. Er 
i?t der niedrigste Druck, der mit 
der Pumpe erreicht werden kann. 

FUr die PFEIFFER-TURBO liegt der 
Enddruckwert im 10-11 mbar-Bereich. 
Do ober in diesen Druckbereichen 
die Dichtungs- und Ausheiztechnik 
sowie die Ubrigen Arbeitsbedingun
gen (Vorpumpensystem, Souberkeit, 
AnlagengroBe, Vakuummeter) einen 
entscheidenden EinfluB auf die er
reich ten Druckwerte nehmen, wird 
cIs Enddruck der sogenannte Be
triebsenddruck angegeben. 

Betriebsenddruck 

Unter dem Betriebsenddruck von 
Turbo-Molekularpumpen wird nach 
PNEUROP1) der Druck verstanden, 
der in einem MeBdom 48 Stunden 
noch dem Ausheizen erreicht wird. 
Der Betriebsenddruck fUr die 
PFEIFFER_TURBO liegt je nach ver
wendeten Vorpumpensystem bei fol
genden Werten: 

1.7 Ultimate Pressure 

The ultimate pressure, i.e. the 
sum of all residual gas partial 
pressures of turbo-molecular pumps, 
is the pressure value which the 
pressure within the test dome ap
proaches asymptotically in accor
dance with PNEUROP. It is the lo
west pressure which can be attai
ned by means of the pump. 

The ultimate pressure value of 
the PFEIFFER TURBO is in the range 
of 10-11 mbar. However, as in 
these pressure ranges the sealing 
and baking-out techniques as well 
as the other working conditions 
(backing pump system, cleanliness, 
plant size, vacuum gouge) essen
tially affect the pressure values 
attained, the so-called ultimate 
operational pressure is given as 
the ultimate pressure. 

~~!~~~!:_~e::~!~~~~~_e::::~:: 
In accordance with PNEUROP speci
fications 1), the ultimate opera
tiooal pressure of turbo-molecular 
pumps is the pressure being at
tained in a measuring dome 48 
hours after baking it out. The 
ultimate operational pressure for 
the PFEIFFER TURBO, in relation 
to the backing pump systems used, 
has the following values: 

1.7 Pression finale 

Selon PNEUROpl), on en tend par 
pression finale, c.a d. 10 somme 
de toutes les pressions pcrtiel
les residuelles d'une pompe tur
bo-moleculaire, 10 valeur dont 10 
pression a l'interieur du d6me 
d'essai se rapproche asymptotique
ment. C'est 10 pression 10 plus 
bosse que l'on peut otteindre avec 
10 pompeo 

Pour 10 TURBO-PFEIFFER, la pres
sion finale se situe dans Ie do
maine des 10-11 mbar. Mois etont 
donne que dans ce domoine de pres
sions, les joints et l'etuvoge 
ainsi que les autres conditions 
de travail (systeme de pompage 
primaire, proprete, dimension de 
l'installation, jauge a vide) ant 
une ,influence determinante sur 
les pressions que l'on peut at
teindre, on designe comme pres
sion finale ce qu'on oppelle la 
pression limite operationelle. 

~:::~!~~_~!~~!:_~e::~!~~~:~~: 
Par pression limite operotionelle 
d'une pompe turbo moleculaire, 
on entend, selon PNEUROP1), 10 
pression obtenue dons un d6me de 
me sure 48 heures apres etuvage. 

Selon les differents systemes de 
pompage primoire, les pressions 
limite operationelle de 10 
TURBO-PFEIFFER sont les suivantes: 

Betriebsenddruck 
Ultimate operational 
pressure 

Vorpumpensystem Fore-Pump Combination Combinoison de 
pompes prima ires 

Dichtung fUr Ansaug
flansch 
Seal for Intake Socket 
Joint pour bride d'as
piration 

Pression finale ope
rotionel!e 

"""- 1 . 10-10 mbor zweistufige Dreh
schieberpumpe und 
PFEIFFER-TURBO 

zweistufige Dreh
schieberpumpe und 
~ldiffusionspumpe 

t~o-stage rotary vane 
pump and turbo-mole
cular pump 

two-stage rotary vane 
pump and oil-diffusion 
pump 

Pompe rotative d 2 
Hoges et pompe 
turbo-moleculaire 

Pompe rotative d 2 
etages et pompe d 
diffusion d huile 

Metal! 
Metal 
Metallique 

Metal! 
Metal 
Metallique 

----------- --------------

® ~ 1 . 10-9 mbar zweistufige Dreh
schieberpumpe 

t~o-stage rotary vane 
pump 

Pompe rotative d 2 
Hoges 

Metal! 
Metal 
Metallique 

0) <: 5 . 10-8 mbar einstufige D~eh
schieberpumpe 

single-stage rotary 
vane pump 

Pompe rotative d 1 
etage Vi ton 

Jede PFEIFFER-TURBO erreicht bzw. 
unterschreitet wahrend der Endob
nohme die Betriebsenddruckwerte 
Q) bzw. @ wobei der Betriebs
enddruck ~ ohne Ausheizen der 
Pumpen erreicht wird. 

1) 
Abnohmeregeln Vokuumpumpen, 
Teil III (1973) 

Each PFEIFFER TURBO attains or 
falls belo~ the ultimate opera
tional pressure value CD or ® 
during th8 final acceptance, 
where the ultimate operating pres-· 
sure @ is being attained with
out any baking-out of the pumps. 

l)Acceptance Specification, 
Vocuum Pumps, Port III (1973) 

routes les TURBO_PFEIFFER atteig
nent ou depassent pendant 10 con
trale finale les pressions limites 

CD ou (£) 10 pression limite @ 
s'obtenant sons etuvoge de 10 pom
pe. 

l)p "d C d't' d ' ompes a v~ e on ~ ~ons e r~-
ception Partie. 

8 



Fig. 6 

2. Beschreibuns der Antriebs-
elektronik 

2.1 Allgemein 

Die Antriebselektronik ist ein 
Bestandteil des Antriebs der PFEIF
FER-TURBO TPH 110 und TPU 110. 
Dos Gerat regelt und Uberwacht 
die Nenndrehzahl des Rotors der 
jeweiligen Pumpe vollautomatisch. 

Wichtiger Hinweis 

Es dUrfen nur rep 270 mit der ein
gestellten Frequenz von 716 Hz 
benutzt werden. Beirn Einsotz des 
Gertites mit einer Frequenz von 
1000 Hz wird die Pumpe TPH 110 
ader TPU 110 zerstort. 
PrUfung und Umbau wie unter 2.5 
und 6.5. 

Unter Betriebsverhaltnissen, bei 
denen dUTch Luft- ader Gasreibung 
die Enddrehzahl nicht erreicht 
werden kann, stellt sich aufgrund 
der wirksamen Leistungsbegrenzung 
eine entsprechend niedrigere Dreh
zahl ein, d.h. das Gerat ist auch 
in diesen Fallen noch einsatzfahig. 
Die Antriebselektronik ist durch 
eine eingebaute Temperaturbegren
zung gegen unzulassige Erwarmung 
geschutzt. 
Bei steigender Temperatur wird die 
Ausgangsleistung durch die im TCP 
und der Pumpe eingebauten PTC-Wi
derstande reduziert. 
Die Rotordrehzahl kann am einge
bauten Anzeigeinstrument (ROTA
TION) in etwa abgeschatzt werden. 

2.2 Arbeitsweise 

Der Antrieb der Turbomolekular
pumpe TPH 110 und TPU 110 er
folgt durch einen kollektorlosen 
Gleichstrommotor mit Hallsonden
steuerung. Dieser besteht aus ei-

9 
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t ' Antriebselektronik TCP 270 

El~cl ron i ~ d r i~Q unil Tep 270 
CommCllld('l (.} oc. l roniquo TCP 270 

2. DescriE:tion of the electronic 
drive 

2.1 General 

The electronic drive is part of 
the drive of the PFEIFFER TURBO 
TPH 110 and TPU 110. The unit re
gulates and controls the rotatio
nal speed of the pump automatical
ly. 

Important note 

Only TCP 270 with the adjusted fre
quency of 716 Hz may be used. When 
using a unit with a frequency of 
1000 Hz the pump TPH 110 or TPU 
110 will be destroyed. 

Testing and rebuilding as under 
2.5 and 6.5. 

Under operating conditions which 
do not permit the ultimate speed 
to be achieved because of air or 
gas friction, a correspondingly 
lower speed is set as a result of 
the efficient output limitation, 
i.e. the unit can be employed in 
these cases, too. The electronic 
drive unit is protected against un
permissibly high heating-up by 
a built-in temperature limiter. 

With rising temperature, the out
put is reduced by the PTC resi
stors installed in the rcp and 
the pump. 
The rotor speed can be roughly 
read from the installed indicator 
(ROTATIDr<) . 

2.2 Made of Operation 

The turbo molecular pumps TPH 110 
and TPU 110 are driven by a collec
tor-less D.C. motor with Hall probe 
control. Thjs motor consists of a 
two-pole permanent magnet as the 

2. Description de l'entraine
ment electronigues 

2.1 General 

L'entrainement electronique est 
une composant de 10 commonde de 
10 PFEIFFER TURBO TPH 110 et TPU 
110. L'appareil commande et sur
veille Ie nombre de tours de 10 
pompe correspondante d'une mau
riere completement automotique. 

Note importante 

Seulement des Tep 270, dont 10 
frequence est reglee d 716 Hz sont 
d utiliser. L'emploi de l'oppa
reil avec 10 frequence de '1000 Hz 
vo detouine la pompe TPH 110 ou 
TPU 110. 
Verification et modification com
me sous les points 2.5 et 6.5. 

Dans des conditions de fonctionne
ment QU, por suite de frottement 
d'oir ou de gaz, on ne peut pas 
atteindrc 10 vitesse finale, il 
s'etablit en raison de 10 limi
tation de puissance efficoce, une 
vitesse relativement plus faible, 
c.a d. que l'apporeil est toujours 
utilisoble meme dans ce cas. Un 
systeme de limitation thermique 
incorporc protege la commande elec
tronique d'entrainement contre une 
surchauffe inadmissible. 
Lorsque 10 temperature augmente, 
10 puissance de sortie se trouve 
reduite par les resistance PTC 
montees dans Ie TCP et dans 10 
pompeo 
On peut evaluer la vitesse du ro
tor sur l'oppareil indicateur en
costre (ROTATIO~). 

2.2 Mode de fonctionnement 

L'entroinement des pompes TPH et 
TPU 110 se fait par une moteur d 
couront continu sons collecteur, 
avec commande par sondes de Hall. 
Ce moteur se compose d'un aimont 



nem zweipoligen Permanentmagneten 
als Rotor und dem Stator mit den 
Erregerwicklungen. 1m Statorpaket 
ist der Printstreifen mit den bei
den Hallsonden und den dazugehori
gen Abgleichwiderstanden einge
gossen. Dadurch sind die Hallson
den im richtigen Winkel zu den 
Statarpolen fixiert. 

Die Antriebs-Elektronik speist die 
Hallsonden mit einem konstanten 
Strom. Die Hallsonden geben ein 
Signal obI welches von der Stel
lung des Rotors zum Statorpaket 
abhangig ist. Dieses Signal wird 
verstarkt und steuert die Endstu
fentransistoren. Aufgrund der so 
erzeugten Phasenverschiebung er
fahrt der Rotor eine Beschleuni
gung. Mit zunehmender Drehzahl er
hoht sich der induktive Widerstand 
der Statorwicklungen l was eine Ab
nahme der Stromaufnahme zur Folge 
hatte. Die Regelschaltung sorgt 
jedoch fUr eine automatische 
NachfUhrung von Frequenz und Span
nung bis zu einem eingestellten 
Grenzwert von 716 HZI welcher der 
Enddrehzahl des Rotor entspricht. 

2.3 Pumpstandsteuerung 

1m Gerat TCP 270 ist auBer der An
triebselektronik, nach Schaltplan 
PM 001 980 -51 eine Steuerung fur 
den Pumpsatz mit der Vorpumpe DUO 
1,5 A nach 5chaltplan PM 001 985 -5 
integriert. 

Durch den Einsotz von Relais (auf 
besondere Bestellung) kann mit 
den Druckschaltern auf der Front
platte des TCP der Pump stand und 
die TURBO-Heizung geschaltet wer
den. 

Fur andere Vorpumpen ist eine 
Pumpstandsteuerung TCS erforder
lich. 

Die Steuerung beinhaltet eine op
timale Verriegelung. AnschlUsse 
fur aIle moglichen Komponenten 
(siehe Punkt 4 - Zubehor) sind 
vorgesehen. Dem Einsatzfall ent
sprechend kann eine Reduzierung 
vorgenommen werden. 

_ Nach Betatigen des Schalters bi 
"pumping unit" erhalt der Kuhl
wasserwachter TCW DOl, das KUhl
aggregat TlK 350 und Uber den 
TCW-Kontakt das Relais c8 Span
nung. 

_ Gleichzeitig wird das Flutsteu
ergerat TCF 101, das bei ausge
schaltetem Pumpstand Uber den 

rotor l and the stator with the ex
citer windings. The printed-cir
cuit strip with the two Hall pro
bes and the associaled balancing 
resistors are cost into the sta
tor pock. The Hall probes are 
thereby fixed at the correct orlgle 
to the stator poles. 

The Hall probes arc fed l with a 
constant current by the electro
nic drive unit. They transmit a 
signal which is dependent upon 
the position of the rotor to the 
stator. This signal is amplified 
and controls the transistors at 
the end stage. By the resultant 
phase shift the rotor is accele
rated. With increasing speed the 
inductive resistance of the sta
tor windings is also increased 
which could result in a decrease 
of the charging rate. The control 
circuit, however, provides for on 
automatic check of frequency and 
voltage up to a set limit value 
from 716 Hz which corresponds to 
the final speed of the rotor. 

2.~ Pumping unit control 

Besides the drive electronic ac
cording to diagram PM 001 980 -S 
there is integrated in the device 
TCP 270 a pumping unit control for 
the pumping unit with the DUO 1.5A 
as backing pump according to dia
gram PM 001 985 -5. 

The pumping unit and the TURBO 
heater can be switched by pressing 
the pushbuttons on the Tep front 
panel, if a relay is employed 
(upon special request). 

For other backing pumps a pumping 
unit control TCS is necessary. 

The control features optimum inter
locking. Provisions have been made 
for connection of all kinds of com
ponents (see Point 4 - Accessories). 
In accordance with the application, 
a reduction is possible. 

- Upon actuation of switch b1 
"pumping unit"1 the cooling wa
ter flow monitor TeW 001, the 
cooling unit TlK 350 and the re
lay c8 (via the TCW contact) are 
made alive. 

- Simultaneously, the vent con
trol unit TCF 101, being alive 
via the make-and-break contact 

permanent bipolairc comme rotor 
et d'unc stator avec les bobines 
d'excitation. Le circuit imprime 
avec les deux sondes de Hall et 
les resistances de compensation 
correspondantes est scelle dons 
Ie stator. De ce fait les sondes 
de Hall sont fixees selon l'angle 
voulu par rapport aux poles du 
stator. 

Le bloc d'olimentation alimente 
les sondes de Hall avec un cou
rant constant. Les sondes de Hall 
emettent un signal qui depend de 
10 position du rotor par rapport 
au paquet du stator. Ce signal 
est amplifie et commande les tran
sistors de l'etage de sortie. 
Le decaloge de phase ainsi pro
duit provoque une acceleration 
du rotor. La resistance inducti
ve des bobines du stator augmen
te en meme temps que 10 vitesse, 
ce qui aurait pour consequence 
une diminution du courant obsor
be. Mais Ie circuit regulateur 
veille 0 ce qu'il se produise un 
guidage automatique de 10 fre
quence et de 10 tension jusqu'o 
une valeur limite pre-etablie 
d 716 Hz laquelle correspond d 10 
vitesse finale du rotor. 

2.3 Commande de groupe de pompage 

Dans l'appareil TCP 270 il ya en 
dehors de la commande electronique 
d'apres diagramme PM 001 980 -S 
une commande pour Ie groupe de 
pompage avec la DUO 1.5 A comme 
pompe prima ire d'apres Ie dia
gramme PM 001 985 -5. 

En ajoutant un relais (sur comman
de speciale), les boutons-pous
sairs sur la plaque frontale du 
TCP peuvent mettre en marche Ie 
groupe de pompage et Ie chauffage 
de la TURBO. 
Pour d'autres pompes primo ires 
une commande Tes pour Ie groupe 
de pompage est necessaire. 

La commande comporte un verrouil
lage optimal. Des rae cords sont 
prevus pour toutes sortes de com
posants (voir parag. 4 Accessoires) 
Selan l'utilisation a loquelle Ie 
groupe est destine, on peut en 
supprimer un certain nombre. 

- En manoevrant l'interrupteur b1 
"pumping unit", Ie contrBleur 
d'eau de refroidissement TCW 001, 
Ie systeme de refroidissement 
TlK 350 et Ie relais c8 , par 
l'intermediaire d'J '_~ontact TCW, 
sont mis sous tension. 

- En meme temps, l'appareil de 
commande de remise d l'air TeF 
101 qui est sous tension lorsque 
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Wechselkontakt bl an 5pannung 
liegt, nun uber Relais c8 ge
speist. 

- Uber Relais c8 erhblt der Uber
wachungstrafo m3 Spannung, wo
raufhin Kontakt d2 schlieBt. 

- Der Steuerstromkreis ist Uber 
den Thermoschutzkontokt der Vor
pumpe geschlossen. 

_ Relais c7 zieht an und die An
zeigelompe hl erhalt Spannung. 

_ Uber Relois c7 werden Vorpumpe 
DUO 1.5 A und die Antriebselek
tronik (m2) der PFEIFFER-TURBO 
eingeschaltet. 

2.4 Aufbou 

Dos Gerat TCP ist in einen Teil
rockeinschub (6/12 Gr. 3) des 
BALZERS-Racksystems eingebaut. 
Auf der Frontplatte befinden sich 
das Anzeigeinstrument (ROTATION), 
die Netzlampe (POWER) und zwei 
Druckschalter "pumping unit" und 
"heating" mit eingebauten Signol
lampen. Auf der RUckseite des Ge
rates sind die Eingangsstecker
leistc, die Ausgangsbuchsenleiste, 
eine Klemmenleiste zum AnschluB 
der Pumpstandkomponenten und der 
Ventilator befestigt. Hinter dem 
Ventilator auf der Innenseite 
des Gerates befindet sich der 
KUhlkorper fUr die Endstufentran
sistoren und das Netzteil. 

1m Gerat eingebaut sind der Lei
stungstrafo, der Grundprint mit 
Relaisfassungen, der Sicherungs
print und der Steuerprint. 

2.5 Uberwachungselektronik und 
Signalausgonge 

Zur betriebssicheren Steuerung 
von Pumpstand bzw. Anlogenkompo
nenten ist eine Uberwachungselek
tronik integriert, welche 2 Re
lois (dl, d2) ansteuert, deren 
potentialfreie Schaltkontakte an 
die Eingangssteckerleiste (0 
gefUhrt sind. 

Schaltkontakt dl (unverzogerter 
Schaltkontakt, Steckerstifte b5 
und b6), schlieBt nach Erreichen 
des Drehzahlschaltpunktes, wel
cher auf 30% der Nenndrehzahl ein_ 
gestellt ist. Der Kontakt kann 
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bl when the pumping unit is 
switched off, is now fed via 
contact c8. 

- The monitoring transformer m3 
is made alive via contact cS, 
whereupon contact d2 closes. 

- The control circuit is closed 
via the thermal safety contact 
of the backing pump. 

- Relay c7 attracts, and the in
dicator lamp hl is made alive. 

- The backing pump DUO 1.5 A and 
the drive electronic unit (m2) of 
the PFEIFFER TURBO are switched 
on by contact c7. 

2.4 Design 

The TCP unit is ins lolled in a 
partial rack module (6/12, size 3) 
of the BALZERS rack system. The 
front panel contains the indicator 
instrument (ROTATION), the power 
lamp (POWER) and two pushbuttons 
"Pumping unit" and "~ieating" with 
integral pilot lamps. At the rear 
of the unit, the input plugboard, 
the output socket board, a termi
nal strip for connection of the 
pumping unit components, and the 
fan are fastened. Inside the unit, 
behind the fan, the cooling ele
ment for the output stage tran
sistors and the power rack is in
stalled. 

The power transformer, the basic 
printed board with relay sockets, 
the fuse and control printed 
boards are built into the unit. 

2.5 Control electronics and sia-
nal outputs 

For dependable control of the 
pumping unit or the components, 
a control electronics has been 
incorporated which controls two 
relays (dl, d2), the potential
free switching contacts of which 
are run to the input plug board 

0· 

Swi tching contact dl (undelayed 
switching contact, plug pins b5 
and b6): closes when the speed 
switch point has been reached. 
This switch point has been set to 
80% of the nominal speed. The con-

Ie groupe est a l'arret par l'in_ 
termediaire de l'inverseur bl, 
se trouve alimente par Ie con
tact c8. 

- Par Ie contact c8, 1e transfor
mateur de contrale m3 est mis 
sous tension, apres quoi Ie con
tact d2 se ferme. 

- Le circuit de commande est fer
m~ par Ie contact de protection 
thermique de 10 pompe primaire. 

- Le relais c7 est attire et 10 
lampe-temoin hl est mise sous 
tension. 

- Par l'intermedioire du contact 
c7, 10 pompe primaire DUO 1.5 A 
et Ie systeme de commande elec
tronique (m2) de 10 TURBO-PFEIF
FER sont mis en marche. 

2.4 Construction 

L'appareil TCP est monte dans un 
Rack moduloire (6/12 Gr. 3) du 
systcme de Rack BALZERS. Sur la 
plaqu~ frontale se trouvent l'ap
pareil indicateur (ROTATION), la 
lampe de secteur (POWER) et deux 
boutons-poussoirs "pumping unit" 
et "heating" avec lampe de sig
nalisation incorporee. A l'arri
ere de l'oppareil sont fixes 10 
reglette a fiches d'entree, 10 
rcglette a douilles de sortie, une 
reglette a bornes pour branche
ment des composants du groupe 
de pompage et Ie ventilateur. Der
riere Ie ventiloteur vers l'in
terieur de l'appareil S8 trouvent 
10 boite de refroidissement pour 
les transistors d'etage final et 
Ie bloc d'alimentation. 

Dans l'apporeil sont montes Ie 
transformateur de puissance, Ie 
circuit imprime de base avec 
prises de relais, Ie circuit im
prime de surete et Ie circuit im
prime de commande. 

2.5 Electronigue de controle et 
sorties de signaux 

Pour assurer 10 fiabilite de 10 
commande d'un groupe de pomp age 
ou des composants d'une installa
tion, une electronique de controle 
a ete prevue qui commande 2 re
lois (dl, d2) dont les contacts 
de commutation sans potentiel 
sont amenes a 10 reglette a 
fiches d'entree 0. 
Contact de commutation dl (con
tact de commutation d action in
stantanee, fiches b5 et b6) se 
ferme lorsque Ie point de commu
tation de la vitesse est atteint, 
point qui est regIe a 80% de la 



zum Steuern der Pumpenheizung 
und z.B. der Signallampe "Pumpe 
betriebsbereit" benutzt werden. 

Schaltkontakt d2 (verzogerter 
Schaltkontakt, Steckerstifte b4 
und b5), schlie8t direkt nach dem 
Einschalten der Steuerspannung. 

Nach Ablauf einer einstellbaren 
Verzogerung - zur Uberbruckung 
der Anlaufzeit der Pumpe - offnet 
der Kontakt, wenn der Drehzahl
scha1tpunkt noch nicht erreicht 
oder unterschritten wurde. Somit 
sollte dieser Kontakt fur die 
Pumpstanduberwachung eingesetzt 
werden. 

Die Anlaufzeit ist abhtingig von 
dem angeschlossenen Rezipienten
v01umen. 

Die Verzogerungszeit kann ent
sprechend der Anlaufzeit der Pum
pe zwischen ca. 1 und 30 min ein
geste11t werden. 
Werkseinstellung ca. 8 min. 

Der Drehzahlschaltpunkt kann von 
70% bis 90% der Nenndrehzahl ver
ondert werden. 
y1erkseinstellung 80%. 

Hinweis 

Nur Gerate TCP 270 ohne Widerstand 
R 73 = 716 Hz verwenden. (8este11-
nummer PM Cal 201). 

Zur Unterscheidung der Gerate mit 
716 Hz oder 1000 Hz ist unter der 
Typenbezeichnung auf dem Gertit 
die eingeste11te Frequenz ongege
ben. 

tact can be employed for control
ling the pump heater and, e.g., 
the pilot lamp "Pump ready". 

Switching contact d2 (delayed 
switching contact, plug pins b~ 

ond b5): closes immediately upon 
switching on of the control vol
tage. 

After a presettoble time delay 
has run out - for bridging the 
start-up time of the pump _, the 
coritocl opens if the speed switch 
point were not yet reached or 
fallen below. Thus, this contact 
should be employed for the pum
ping unit control. 

The start-up time is a function 
of the connected volume of the 
vacuum chamber. 

The delay time can be set to ap
prox. 1 to 30 minutes in accor
dance with the start-up Lime. 
Factory setting approx. 8 min. 

The switching point for the num
bers of revolutions can be varied 
from 70% to 90% of the nominal 
speed. 
Setting from the factory 80%. 

Note 

Only devices Tep 270 without re
sitonce R 73, for 716 Hz output, 
to be connected (Code-No. 
PM COl 201). 
For distinction of the devices 
with 716 Hz or 1000 Hz the fre
quency to which the unit is ad
justed is indicated beneath the 
type designation. 

vitesse nominale. On peut utili
ser ce contact pour la commande 
du chauffoge de 10 pompe et par 
ex. de la lampe de signolisation 
"Pompe pr@te a fonctionner". 

Contact de commutation d2 (con
tact de commutation a action re
tot-dee, fiches b4 et b5) se ferms 
i~lmediatement opr~s l'enclenche
ment de 10 tension de commande. 

A expiration d'une temporisation 
reglable - pour depasser Ie temps 
de d~marrage de 10 pompe - Ie 
contact s'ouvre si Ie point de 
commutation de 10 vitesse n'est 
pas encore atteint au si l'on 
n'arrive pas d l'atteindre. On 
peut done uti1iser ce contact 
pour Ie controle du groupe de 
pompage. 

Le temps de d&marroge est fonc
tion du volume de l'enceinte a 
laquelle est raccordee 10 pompeo 

La Lemporisation peut etre reglee 
en fonetion du temps de demarroge 
de 10 pompe de 1 a 30 min. 
A l'usine Ie reglage est fait a 
environ u min. 

Le point de commutation pour Ie 
nombre de tours peut etre varie 
entre 70% et 90% du nombre de 
tours nominal. 
Enr~glement par l'usine 80%. 

Note 

Utiliser des appareils TCP 270 
sans resistance R 73 pour 716 Hz 
seulement. (No. de catalogue 
PM COl 201). 
Pour 10 distinction des apparei1s 
avec 716 Hz ou 1000 Hz la fre
quence ojustee est indiquee sous 
10 designation du type sur l'op_ 
poreil. 
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P1 P2 R73 

d2 

d1 

Fig. 7 

Antri ebselekt r on i k rep 270 
Electr onic Drive Un it TOP 270 
Commonde elec t r on ique Tep 270 

dl unverzogertes Reiais 
d2 ve rzoger tes ReIois 
PI Dr ehzahl sc ha l t punkt 
P2 An laufpha s e 
K Klemm en l e i stc Pum pstandkom-

ponenten 
V Vent ila tor 
@ Netzon sc hlu/3 
® An sc hluE TPH 270/ TPU 270 
R73 Wid ersiond fUr Frequenz 

716 Hz (au f Sockel) 
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dl 
d2 
PI 
P2 
K 

V 

~ 
R73 

V 

- --K 
-'---@ 

- -(5) 

Rela y wi t h no t ime-lag 
Relay with time- lag 
Speed swi tc hp oint 
Start- vp phas e 
Termina l stri p, pumpi ng unit 
compon en ts 
Fan 
Power connecti on 
Connect i on o f TPH 270/ TPU 270 
Resistor for fr equency 
716 Hz (on base) 

dl 
d2 
PI 
P2 
K 

V 
@ 
® 

R73 

t : J , 
R47 1 

ACHTUNG 
Bei Frequenzumstellung darf nur 
der Widerstond R73 ausgelotet wer 
den . R47 muE unbedingt im Gerat 
verbl~iben . 

mit R 73 - 1000 Hz 
ohne R 73 = 716 Hz 

ATTENTION 
For change of freq uency only the 
resistance R73 may be unso l de r ed . 
R 47 must absolutely remain in 
the unit. 
with R 73 giving 1000 Hz outp ut 
withou t R 73 giviMg 716 Hz output 

ATTENTION 
Pour chongement de frequence seu
lement 10 resi st anc e R73 peut ~tre 
dessondee. R47 doit absolument 
r ester dons l'apporeil. 

avec R 73 donnont 1000 Hz 
son s R 73 don~on t 716 Hz 

Relais 0 action i nstontonee 
Rela is a action retardee 
Point de commutation de vitesse 
Pha se de derno rrage 
Regl ette d barnes pour compo
sonts de groupe de pam page 
Vcn t ila t evr 

R73 

Bran chement secteur 
Bra n"hement TPH 270/ TPU 270 
Resistan ce 716 Hz frequence 
(sur saele) 



3. Technische Daten 

PFEIFFER-TURBO 

Ansaugflansch 

Vorvakuumflansch 

Saugvermtsgen fUr 

Stickstoff N2 
Helium • He 
Wasserstoff H2 

Min. Saugvermogen 
der Vorpumpe 

Kompressionsverhaltnis 
fUr N2 

He 

H2 

Enddruck 

Betriebsenddruck 1 
2 
3 

Nenndrehzohl 
Anlaufzeit 

01 fUllung 

KUhl~asserbedarf 

bei Wossertemperotur 
150 C 

Leistungsaufnahme 
der Heizung 

Ge~icht der Pumpe 

Magnetfeldstarke quer 
zur Rotorachse max. 

rT 
0 
<Xl 

j 
~ 

/ 
fl r-

I 

3. Technical Data 3. Caracteristiques Techniques 

PFEIFFER TURBO 

Intake Socket 

Fore-Vacuum-Socket 

TURBO PFEIFFER 

Bride d'aspiration 

Bride vide prima ire 

TPH 110 TPU 11 0 

DN 100 ISO -K DN 100 CF 

NW 25 KF 
-----~----------------

Pumping speed for 

Ni trogen N2 
Helium He 
Hydrogen H2 

Minimum flo~ rate of 
the fore pump 

Compression Ratio 
for N2 

He 

H2 

Ultimate pressure 

Ultimate opera- 1 
tional pressure 2 

Nominal speed 
Start-up Cycle 

Oil filling 

3 

Coolant Consumption 
at Water Temperature 
150 C 

Rating of the 
heating 

Weight of the pump 

Capacite d'aspira_ 
tion pour 

Azote N2 
Helium He 
Hydrogene H2 

Debit minimal de la 
pompe primaire 

Taux de compression 
pour N2 

He 

H2 

Pression finale 

Pression finale 1 
operationelle 2 

3 

Vitesse nominole 
Temps de demarrage 

Chorge d'huile 

Consommation eau de 
refroidissement d 
150 c max. de tempe-
roture d' eau 

Puissance du chauf-
foge 

Poids de 10 pompe 

Magnetic field 3trength Force du champs mag-
rectangualr to the netique transversal 

mbar 

mbor 
mbar 
mbor 

U/min 
min 

l/h 

Watt 

kg 

rotor axis d l'oxe du rotor mT 

I 
I 
I 

I 

i 

(D TPH 110 
/TPU 110 

u.. 
~ 
LO 
N 

Z 
0 
E) 

-'~ " -]\ 
,'I 

- --l~' , , 
, f , 

DN 100 ISO-K 
DN 100 CF 

T 
(j) 

$2 
, 

I 
1 

" o 
N 

I, 

6 

110 
120 
110 

1,5 

3 • 108 

7 • 103 

500 

10-11 

1 
1 
5 

10- 10 
10-9 
10-8 

43.000 
1 

2 x 6 

15 

60 

7 

4D HochvakuumanschluB 

ct Vorvakuumflansch 

G FlutanschluB 

~ KUhlwasseranschluB 

8 

CD AnschluB-Antriebselektronik 

~ High-Vacuum Connection 

ct Fore-Vacuum Flange 

ct Flooding Connection 

~ Coolant Connection 

CD Connector for Electronic Drive 

CD Raccordement vide eleve 

" Bride vide primo ire 

G Raccordement entree d'air - - 3 110 e 9 
Roccordement eau de refroidis-
sement 

C Branchement commonde electro-
nique 

Fig. 8 
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Antriebselektronik 

AnschluBspannung 
50 - 60 Hz 

Leistungsaufnahme 
Tep max. 

Leistungsaufnahme Pump
standkomponenten 

Drive Electronics 

Connected voltage 
50-60Hz 

Max. power input 
TCP 

Max. power input, pump
ing unit components 

Commande electronique TCP 270 

Tension de branche-
ment 50 - 60 Hz V 110/220/240 

Puissance absorbee 
par TCP, max. VA 300 

Puissance absorbee 

VA 650 
p'ar composants 
groupe de pompage 

-:---------~------------ -----'---=-----1-------------. 
Ausgangsspannung Max. output voltage Tension de sortie 
ca. max. approx. max. env. V 

Hochlaufstrom 

Nennfrequenz : 2% 

Kontaktbelastung 
d1 und d2 

Verzogerungszeit 
Werkseinstellung 

Leistungsaufnahme Vor
pumpe bei Steuerung 
mit Relais c7 und cn 
max. 

Zul. Umgebungstemperatur 
bei WosserkUhlung 

Zul. Umgebungstemperatur 
bei LuftkUhlung 

KabelH:inge max. 

Abmessungen 

Gewicht 

Run-up current 

Rated frequency + 2% 

Contact load 
d1 and d2 

Time lag 
Factory setting 

Max. power input, bak
king pump, with control 
by relays c7 and c8 

Permissible ambient tem
perature for water 

cooling 

Permissible ambient tem
perature for air cooling 

Max. cable length 

Dimensions 

Weight 

11----- 243 -----+-60 

15 

- -, 
\ 

\ 
\ 
i 

--'~ \ 

L·"-,' J15 - \ \ 

Courant de mantee 
en regime 

Frequence nominal 
+ 2% 

A 

Hz 

Charge des contacts V 
d1 et d2 

Temporisation min 
Reglage a llusine min 

Puissance absarbee 
par 10 pompe primaire 
avec commande par re
lais c7 et cS, max. W 

Temp~rature ambian-
te admissible pour 
refroidissement d eau °c 

Temperature ambian-
te admissible pour 
refroidissement d air °c 
Longueur de cable 

Dimensions 

Paids 

m 

mm 

kg 

40 = 

7 

715 

2 Ohmsche Last 15 A 
Ohmic load 15 A 
Charge ohmique 15 A 
induktive Lost 7 A 
Inductive load 7 A 
Char~e inductive 7 A 
1 30 

8 

250 

o - 50 

o - 35 

100 

210 x 132,5 x 245 

7,2 



4. Zubehor und Bestell-

PFEIFFER-TURBO 
PFEIFFER-TURBO 

Antriebsclektronik 

Reloissatz 220 V 
110 V 

Hcizmonschette TPH 

Splitterschtuz 

Vorpumpe DUO 1.S A 
mit Sicherheitsventil 

Wellschlauch 500 mm 
750 mm 

Ubergangsstuck 

KrUmmel' 90° 

Zentrierring Al/Neopren 
Zentrierring Al/Neopren 

5pannring 
Spann ring 

Dichtring fUr TPIi 

Cu-Dichtung (10 St.) 
fUr TPU 

Ubcrwurfflonsch 

Schraubensotz TPU 

Kuhlwasserw~chter 

AnschluBgarnitur 

Schmvtzfonger R 3/8" 

KUhlaggregat 

LuftkUhlung 

Flutventil 
oder 
Stromaus fall fluter 

PYC-Schlouch 

Trockenvorlage 

F lul_Steuergerat 

4. Accessories and 
Code :lumbers 

PFEIFFER TURBO 
PFEIFFER TURBO 

Electronic drive unit 

Set of Relays 220 V 
110 V 

Heating jacket TPH 

Splinter guard 

Fore pump DUO 1.5 A 
with safety valve 

Hose 500 mm 
750 mm 

Adapter piece 

Rand 900 

Centering ring AliNe 
Centering ring AliNe 

Clamping ring 
Clamping ring 

Seal ring for TPH 

Copper asbestos gasket 
(10 pcs,) for TPU 

Rotatable flange 

Set of screws TPU 

Coolant controller 

Set of bolts 

Dirt filter R 3/8" 

Cooling unit 

Air cooling 

Flooding valve 
or 
Foil-Safe rlooder 

PVC hose 

Dry condenser 

Flooder controller 

4. Accessoires et 

TURBO-PFEIFFER 
TUR80-PFEJFFFR 

Commonde electronique 

Jeu de Relais 220 V 
110 V 

Chemise chauffon-lf~ TPH 

Pore-eclat 

POfllpe pr ifllaire DUO 1.5 A 
avec vanne de securite 

Tuyau 500 mm 
750 mm 

Piece d'odaplion 

CO'Jde 900 

Anne'Ju de cen-lrage AliNe 
Anneau de cen-lroge AliNe 

Anneau de serrage 
Anneau de serrage 

Joint anneau pour TPH 

Joint en cuivre amiante 
(10 pc.) pour TPU 

8ride tournante 

Jeu de vis TPU 

Contrale~r d'eau de refroi
dissement 

Jeu de boulons 

Purgeur R 3/8" 

Systeme de refroidissement 

Refroidissement a air 

Vanne de remise a l'air 
00 

Systcme de ponne de courant 

Tuyau en PVC 

Tube secheur 

Apporeil de commande pour 
Ie remise d l'air 

Typl Typel Type 

TPH 110 
TPiJ 110 

TCP 770 

220 V 50 Hz 
220 V 60 Hz 
240 V 50 Hz 
240 V 60 Hz 

DN 16 KF 

DN 25/16 KF 

DN 25 KF 

D~ 16 KF 
DN 25 KF 

DN 10/16 KF 
DN 20/25 KF 

DN 100 ISO _K 

DN 100 CF 

ON 100 ISO 

DN 100 CF 

TCW 001 

TZK 350 

220 V 
110 V 

TVF 010 

TSF 010 

50-60 Hz 
50-60 Hz 

8 x 141 1 m 

TTV 001 

TCF 101 

Bestell-Nr.1 
Code-No·1 
No. de com. 

PM POl 109 
PM POl 119 

PM Cal 201 

PM 011 008 -T 
PM 011 009 -x 

PM 003 413 -T 

PM 006 125 -x 

PK D40 762 
PK D..JO 76t1 
PK D40 765 
PK D40 766 

BP 217 488 -x 
BP 217 489 -x 
BP 217 023 -R 

BP 217 003 -R 

BP 213 315 -T 
BP 213 316 -T 

BP 217 426 -T 
BP 217 427 -T 

BP 213 199 -T 

BN 845 038 -T 

BN 845 071 _ T 

BN 845 013 -T 

PM COO 100 

PM 474 019 _T 

P 4161 300 2R 

PM ZOO 100 

PM ZOl 022 
PM ZOl 024 

PM ZOl 000 

PM ZOl 010 

N 2358 170 JS 

PM zoo 120 

PM COl 061 
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5. Installation 

5.1 Hinweis 

- Die PFEIFFER-TURBO wird mit 01-
fullung geliefert und ist mit 
trockener Luft geflutet. 

- Die Blindflansche an Hoch- und 
VorvakuumanschluB sollen erst 
unmittelbar vor der Montage der 
Turbo-Molekularpumpe entfernt 
werden. 

Bei der Anwesenheit eines homo
genen Magnetfeldes quer zur Ro
torachse mit Feldstarken Uber 
7mT sind geeignete AbschirmmaB
nahmen vorzusehen, do im Rotor 
Wirbelstreme entstehen, die zu 
einer unzulassig starken Er
hitzung des Rotors fuhren ken
nen. 

- Zur KUhlung der Pumpe nur sau
beres Wasser mit geringer Abla
gerung verwenden. 

- Zum elektrischen AnschluB ist 
l-Phasen-Wechselstrom erforder_ 
lich. 

5.2 HochvakuumanschluB 

Die Pumpe kann in horizon taler 
bis vertikaler Einbaulage (siehe 
Fig, 2) an den Rezipienten ange
flanscht werden. Bei einer Verbin
dung der TURBO-Pumpe mit dem Re
zipienten uber einen Federungs
kerper, muE diese verankert wer
den, da bei Betrieb der Federungs
kerper durch die Druckdifferenz 
(Vakuum-Umgebungsdruck) axial zu
sammengepreBt wird. Zur Veranke
rung der Pumpe sind auf der Un
terseite vier Bohrungen M5 vorhan_ 
den. 

Zum Schutz der Pumpe gegen Fremd
kerper solI ein Splitterschutz 
eingesetzt werden (siehe im Zube
her). Dos Saugvermegen der Pumpe 
wird durch den Splitterschutz urn 
nur ca. 15% verringert. 

5. Installation 

5.1 Note 

The PFEIFFER-TURBO is supplied 
with the requisite oil filling 
and is flooded with dry air. 

- The blind flanges on the high
and the fore-vacuum sockets 
should not be taken off until 
immediately before the pump is 
installed and assembled. 

If a homogen magnetic field nor
mal to the rotor axis strength 
of which lies above the values 
7mT is present, adequate shiel
ding is to provide, because 
idle currents could cause inad
missible heating of the rotor. 

- Only absolutely clean water of 
low sedimentation should be 
used for cooling the turbo-mo
lecular pump. 

- The pump must be connected to a 
single-phase a.c. outlet. 

5.2 High vacuum connection 

The pump can be flanged to the va
cuum chamber in horizontal or ver_ 
tical position (see fig. 2). When 
connecting the TURBO-pump to the 
vacuum chamber by means of a me
tal bellows, the pump must be an
chored because the bellows will 
be axially compressed by the pres_ 
sure difference (vacuum-ambient 
temperature). For anchoring the 
pump, four bore holes M5 are pro
vided in the lower surface of the 
pump. 

In order ta protect the pump from 
foreign matter, a splinter shield 
should be used (cf. "Accessories"). 
The volume flow rate of the pump 
will only be reduced by approx. 
15%, if the splinter shield is 
used. 

Der Splitterschutz muE mit der Sieb- The splinter shield must be inser
welbung nach oben in den Saugstutzen ted with the bulged side of the 
eingesetzt werden. sieve upward into the suction port. 

Wegen der im UHV-Bereich verstarkt 
auftretenden Gasentwicklung un
reiner Bouteile, solI ten aIle UHV_ 
Teile bei groBter Sauberkeit mon
tiert werden. Dichtungen und Flan
sche siehe im Zubeher. 

5.3 VorvakuumanschluB 

Urn eine Beluftung des Rezipienten 
durch die Vorpumpe zu verhindern, 
empfiehlt sich der Einbau eines 
Sicherheitsventils in die Vorva-
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As from contaminated surfaces of 
the components considerable volu
mes of gas can develop in the UHV
range, all those parts should be 
cleaned carefully befor being as
sembled. Gaskets and flanges see 
under "accessories". 

5.3 Fore-Vacuum Connection 

In order to prevent venting of 
the recipient by the fore-pump, 
the fore-vacuum line should be 
fitted with a pressure relief 

5. Installation 

5.1 Remarque 

La PFEIFFER TURBO est livree 
avec une charge d'huile et 
remplie d'air sec. 

- II ne faut enlever les brides 
pleines qui ferment les raccor
dements vide eleve et vide pri
moire que juste avant de monter 
10 pompe dans l'installation. 

En cas de presence d'un champ 
magnetique homogene perpendi
culaire a l'axe du rotor avec 
une intensite depassonte 7mT 
il faut appliquer des ecrans 
antimagnetiques, parce qu'un 
chauffage inadmissible du ro
tor peut arriver, resultant des 
courants parasites. 

_ Pour Ie refroidissement de la 
pompe, n'utiliser que de l'eau 
propre, deposant peu. 

- Pour Ie branchement electrique, 
il faut disposer de courant 01-
ternatif, monophase. 

5.2 Cannexion vide eleva 

La pompe peut etre raccordee d 
l'enceinte horizontalement au ver
ticalement (voir fig. 2). En cas 
de raccordement de la pompe TURBO 
a l'enceinte par l'intermediaire 
d'un roc cord souple, il faut an
erer 10 pompe au sol car en uti
lisant Ie rae cord souple celui-ci 
va etre comprime en direction 
axiale par 10 difference de pres
sions (vide - pression ambiante). 
Pour ancrer 10 pompe il y a 4 
trous filetes M5 dans 'la surface 
in fer ieure. 

Pour eviter que des corps etran
gers ne penetrent dons la pompe, 
il est recommande de monter un 
pare-eclats (voir Accessoires). 
La capacite d'aspiration de la 
pompe ne s'en trouve reduite que 
de 15% env. 

Le Pare-eclat doit etre instolle 
dans Ie tube d'ospiration avec Ie 
cote voOte du tamis en haut. 

Comme dans Ie region de l'ultra
vide de grandes quantites de gaz 
peuvent se former des surfaces 
contaminees, tous les composant 
doivent etre soigneusement net
toyes avant Ie montage dans des 
installations ultra-vide. Pour 
joints et brides voir "accessoires" 

5.3 Raccordement vide prima ire 

Pour eviter que de l'air ne pene
tre dans l'enceinte d travers la 
pompe prima ire, il est recoroman-
de de manter une vanne de securi-



kuumleitung. In PFEIFFER-Vorpum
pen ist ein Sicherheitsventil in
tegriert. AuBerdem sollte in die 
Vorvakuurnleitung ein Federungs
korper oder Wellschlauch einge
baut werden, urn die Ubertragung 
von Vibrationen der Vorpumpe he
robzusetzen. 

AIle Verbindungen in der Vorvoku
umleitung konnen mit Kleinflon
schen hergestellt werden. Die er
forderlichen Bauelemente sind im 
Abschnitt Zubehor der Betriebson
lei tung oder im Kotolog oufge
fuhrt. 

5.4 Vorpumpe 

Als Vorpumpe empfehlen wir unsere 
DUO 1.5 A. Wird eine groBere Vor
pumpe gewUnscht, konn je nach ge
fordertem Endvakuum fUr die TPH 
110 eine einstufige (UNO .•• ) und 
fUr die TPU 110 eine zweistufige 
(DUD ••• ) Drehschiebervakuumpumpe 
eingesetzt werden. Bei groBeren 
Vorpumpen ist eine Steuerung mit 
dem Relaissatz (c7, c8) nicht 
moglich. 

Die Pump en zeichnen sich durch ge
ringe Wasserstoffentwicklung aus. 

AuBerdem ist in den Pumpen ein 
elektropneumatisches Sicherheits
ventil integriert. Dieses Ventil 
schlieBt bei Stromausfall oder 
beim Abschalten. Gleichzeitig 
wird die Vorpumpe geflutet. Beim 
Einschalten der Vorpumpe offnet 
das Ventil verzogert. Hierdurch 
erUbrigt sich ein zusatzliches 
Sicherheitsventil in der Vorvaku
umlei tung. 

5.5 KUhlung 

Zum Abfuhren der entstehenden Rei
bungswarme und der beim Heizen 
auftretenden W~rme mUssen die Pum
pen TPH und TPU an den Legern ge
kuhlt werden. 

5.5.1 WassorkUhlung 
Fig.9 

Die PFEIFFER-TURBO ist serienmds
sig wassergekuhlt. Sic kann durch 
des Kuhlwassernetz oder von die
sem unabhdngig uber das Kuhlaggre
got TZK 350 versorgt werden. Vor
und RUcklauf des Kuhlwassers kann 
beliebig an den Anschlussen 7 on
geschlossen werden. 

valve. All PFEIFFER backing pumps 
are equipped with an incorpora
ted safety valve. The fore-vacuum 
line should be fitted with a bel
lows or corrugated hose from the 
fore-pump. 

All connections in the fore-vacu
um line can be in the form of 
small flanges. The requisite com
ponents are listed in the acces- I 

sory section of the Operation Ma
nual or in the Catalogue. 

5.4. Fore-Pump 

We recommend the employment of 
our DUO 1.5 A as the backing pump. 
If a larger backing pump is desir
able, a one-stage (UNO ••• ) rotary 
vane pump can be used for the TPH 
110 and 0 two-stage rotary vane 
pump (DUO •.. ) for the TPU 110, de
pending on the required ultimate 
vacuum. For bigger backing pumps 
o control with the set of relays 
(c7, cS) is not possible. 

The pumps distinguish themselves 
by low production of hydrogen. 

The pumps include, an integral 
electro-pneumatic "relief valve, 
which closes automatically when
ever the power foils or the pump 
is stopped, simultaneously the 
fore-pump is flooded. When the 
fore-pump is started, the opening 
of the valve is delayed, thus eli
minating the need for an additio
nal relief valve in the fore-va
cuum line. 

5.5 Cooling 

To discharge the frictional heat 
and the heat generated by the hea
ter, the TPH and TPU pump bea
rings must be cooled. 

5.5.1 Water cooliQa 
Fig.9 

The PFEIFFER TURBO is equipped 
with a standard water cooling sy
stem. It can be supplied by the 
cooling water system or indepen
dently of this by the cooling 
unit TZK 350. System and return 
lines of the cooling water con be 
connected at Connection 7 as de-

te dans la canalisation de vide 
primaire. Une venne de securite 
est incorporee dans Ie pompes 
prelim ina ires PFEIFFER. II est 
bon egalement de monter sur cette 
canalisation un raccord souple au 
un tube ondule pour reduire la 
transmission des vibrations de 10 
pompe prima ire. 

Tous les raccords sur 10 canaliso
tion de vide prima ire peuvent se 
fa ire d l'aide de petites brides. 
Les elements de construction ne
cessoires sont repris au paragra
phe Accessoires des Instructions 
de Service au dans Ie catalogue 
general. 

5.4 Pompe prima ire 

Comme pompe primaire, nous recom
mandons notre pompe DUO 1.5 A. Si 
lion veut une pompe primaire plus 
importante, on peut, selon Ie vide 
final desire, manter pour TPH 110 
une pompe rotative a palettes a 
un ~toge (UNO .•• ) et pour TPU 110 
une pompe d deux etages (DUO ••• ). 
Pour les pompes prima ires une com
mande avec Ie jeu de relais (c7, 
c8) n'est pas possible. 

Ces pompes se carocterisent par 
un faible degagement d'hydrogene. 

D'autre part, elles sont munies 
d'une vanne de securite electro
pneumatique. Ces vannes se fer
ment en cas de panne de courant 
ou quand on arrete 10 pompeo En 
meme temps, il se produit une en
tree d'air dans la pompe primaire. 
Quand on met en marche la pompe 
prima ire, la vanne s'ouvre avec 
retard. Cela evite d'avoir a mon
ter une vanne de securite supple
mentoire dans la canalisation de 
vide primaire. 

5.5 Refroidissement 

Pour eliminer la chaleur dOe au 
frottement et 10 chaleur qui se 
produit par l'etuvage, il fout que 
les paliers des pompes TPH et TPU 
soient refroidis. 

5.5.1 Refroidissement por eau 
Fig.9 

La, TURBO-PFEIFFER est equlpee de 
fa~on stanaard d'un systeme de re
froidissemen-L par eou. Elle peut 
etre alimentee soit par Ie circuit 
d'eau de 10 ville, soit indepen
damment de celui-ci par Ie systeme 
de refroidissement TZK 350. On peut 
roc corder l'arrivee au 10 sortie 
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Zur Vberwa chung des Kuhlwassers 
muB ei n KUhlwa sserwochter auf der 
KUhlwasseroustrittseite (siehe Zu
behor) eingesetzt we rden , de r mit 
dem Pumpenon tr i eb e l ektri sch zu 
verriegeln i st. (Siehe Schaltplan) 

5 

3 

Fig. 9 

TPH 110 wassergekuhlt 
water-cooled 

7 

a refroidi ssement par eou 

5.5.2 luftkuhlung 

Die serienmHBig wossergekuhlte 
Pumpe TP.H 110 oder TPU 110 kenn 
durch den Einsotz eines Ventila
tors auf Luftk Uhlung umgestellt 
werden. In der Antriebselektronik 
sind elektrische AnschluBmoglich
keiten fUr den Ventilator vorge
sehen. Die moximale Umgebungstem
peratur bei LuftkUhlung ist 350 C. 
Gegen zu hohe Temperatur ist die 
Pumpe thermisch geschutzt. Bei 
steigender Temperotur wird die 
Ausgangsleistung des TCP bis auf 
o reduziert. 

Der KUhlwos ser wochter lCW 001 wird 
bel Luft kuhlung ni cht ongesch l os
sen, die An schluBkl emmen am TCP 
bzw. rcs sind nach Scholtplon zu 
bri..icken . 

Montage des Ventilators 
Fig. 10 

- Pumpe auf Hochvakuumflansch 1 
stellen und GummifUBe 34 heraus
schrauben. 

- Halt er 52, wie Foto zeigt, so 
anschrouben, do8 die Anschraub
fla che de s Ventilators parallel 
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s ir ed . 
A cont roller i s required on the 
discharge s ide fo r control l ing 
th e coolant fl ow (s ee Accessories) 
and t hi s cont r ol ler must be e l ec
t r ica l l y interlocked with the 
pump drive ( see Wi ri ng Di agram) . 

5.5.2 Air cooling 

The normally watercooled pump TPH 
110 or TPU 110 can be changed to 
air-cooling by prov i ding a fan. 
Terminals for electrical connec
tion of th e fan ore provided in 
the drive electronic. The maximum 
ambient temperature for air coo
ling is 350 C. Th e pump is thermi
cally protected against excessive 
temperature. With ri s ing tempera
ture th e output power of the TCP 
will be r educ ed down to O. 

lhe cooling wate r controller 
leW 00 1 wi l l not be connec t ed i f 
a i r cool ing is app l ied, th e t er
mina l s on t he TCP or res are to 
be bridged according to wiring 
diagram. 

Assembly of th e fon 
Fig. 10 

- Put pump on high vacuum flange 
and unscrew rubber buffers 34. 

- Screw on, as shown on the pic
ture, sup port 52 so that the 
fixing s urface of th e fa n is pa-

d "eau ind iffe r emment au raceord 7. 
Pour controler Ie debi t de l"eou 
il fout monter un cont ro l eur d" eou 
de refroid i ssement du cote sor
t ie de l'eou (voir Accessoi r es ), 
control cur qu'il fo ut verrou iller 
elee t r i quement avec l ' ent ra l ne
ment de 10 pomp E:! (voir schema 
e l ectrique ) . 

3 Vorvakuumon schluB 
~ AnschluB-An tri ebsel ektro~ik 

5 HochvakuumanschluB 
6 FlutanschluB 
7 KUhlwas ser ansc hluB 

3 
4 
5 
6 
7 

For e-Vacuum Connectio;"\ 
Connector for El ect ronic Dr i ve 
High-Vacu um Connection 
Flooding Connect i on 
Coo l ant Connec tion 

3 Roc cordcmcn t vid e prima ire 
4 Brancheme nt commond e e l ectra-

5 
6 
7 

niqu e 
Raccordement vid e eleve 
Raccord eme nt entree d'air 
Raccordement eou de re froi-
dissemen t 

5.5. 2 Refroidis sement por air 

La pompe TPH 11 0 au TPU 110, qui 
est en serie refroidie d eau peut 
etre chan gee au refroidi ssement d 
air par application d'un ventila
teur. La passibil i t& des connexion 
electrique du ventiloteur est pre
vue dans l'entratnement electro
nique. La temperature ambiante 
moximal e pour I e refroidissement 
d air est de 35°C . La pompe a une 
protection thermique contre 10 
temperatur e trap elevee . Si 10 
temperature monte 10 puissonce de 
sortie du rep est reglee vers O. 

Le cont ro l eur d'eou de r efroidis
semen t n' est pe s roccorde en cos 
de refroidi s sement d air. Le s bar
nes au Tep au au rcs doi ven t etre 
relies par des pants d'epre s sche
ma electrique . 

Montage du venti l eteur 
Fig. 10 

- Mettre 10 pompe sur 10 bride d 
vide elevee 1 et devisser les 
armorti sseurs en caoutschouc. 

Viss er Ie support 52, comme sur 
I e ph oto, tellement, que 10 sur
fac e de f i xation du ven tilateur 



zur Achse von Vorvakuum- und 
FlutonschluB liegt. 

Zwei Schrouben 50 herausschrau
ben und Halter 51 so anschrau
ben, daB die Anschroub fl oche des 
Ventilators zu der von Halter 52 
f luchtet . 

- Fingerschutz 59 mit zwe i Schwin
gungs dampfern 5~ onschrouben. 
Beim Ein sc hrouben des drittcn 
Schwi ngungsdampfe rs Scheibe 60 
unterlegen. 

- Venti l ator 55 mit gewi nd elosen 
Loch ern auf die Schwin gungs damp
fer schieben und mit den Mut
tern 56 onschrauben. 

- Steckverbind ung zurn elektrischen 
AnschluB am Ventilator anschlies 
sen. 

1 

Fig . 10 

PFEIFFER- TURBO 
TPH 110, TPU 110 

34 GummifuB 
50 Sch ro ube 
51 Holter 
52 Halter 
53 Schroube 
54 Schwingungsdompfer 
56 Mutter 
57 Koppe 
58 Sch raube 
59 Fingerschut z 
60 Sc hei be 

r oll el t o t he axis of the for e 
vacuum and air inlet connection. 

Unscrew two sc rews 50 and screw 
on support 51 so that the fixing 
s urface of the fan is in l ine 
with that of the support 52. 

- Screw on fi nger prot ec t ion 59 
wi t h t he vibration absorbers. 
When screwing on t he third ab
sorber put washer 60 underneath. 

- Put fan 55 with t he holes with_ 
ou t th r ead on the vibrati on dam _ 
pers and screw on with the nuts 
56. 

- Plug i n the el ectrical connec 
tion on the f an . 

W 
----.J . 

59 

esi paralel le a l'axe de 10 con
nexion vide prima ire et entree 
d I a ir. 

Devisser deux v is 50 et visser 
support 51 tellement, que 10 sur
face de fixatio n du ventilateur 
est en l igne avec cel Ie du sup
por t 52. 

- Vi sser 10 protec tion des doigts 
59 avec deux amortiss eurs de 
vibrations. Quan d on visse le 
t rois ieme omortisseur il fout 
mettre dessou s 10 rondelle 60. 

- Mettre I e ventia lteu r 55 avec 
les trous san s f ilet oux armor
tisseurs et fixer avec les 
ec r ous 56 . 
Connecter 10 fic he pour 10 con
nexion electrique au venti 10-
teur. 

50 

51 

54 56 55 57 56 
60 

( ~ 

I 

,-' 
: " .. 

~ J 
52 

53 53 

34 

PFEI FFER TURBO TURBO PFEI FFER 
TPH 110, TPU 110 TPH 110, TPU 110 

34 Rubber buffer 34 Armart isseur en caoutsc houc 
50 Screw 50 Vi s 
51 Support 51 Support 
52 Support 52 Support 
53 Screw 53 Vis 
54 Vibration damper 54 Ar mortisseur 
56 Nu t 56 Ecrou 
57 Cop 57 Couverc l e 
58 Screw 58 Vi s 
59 Finger protection 59 Protecti on pour l es doi ts 
60 v.bsher 60 Randell e 
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_ Spannungsangabe auf dem Venti
lator mit der Netzspannung ver
gleichen. 

- Kappe 57 anschrauben. 

Der AnschluB des Ventilators an 
die Antriebselektronik TCP 270 
ist nur in Verbindung mit dem Re
laissatz moglich. Der Ventilator 
ist dann nach Schaltplan 
PM 001 985 -5 onzuschlieBen. 

5.6 FlutanschluB 

Es kennen hand- oder elektromag
netsich betatigte Ventile NW 10 KF 
angeschlossen werden. 

Zum Schutz gegen eindringende 
Feuchtigkeit sollte die Pumpe 
Uber eine Trockenvorlage TTV 001 
geflutet werden. 

Ein Sicherheitsfluten erfolgt mit 
dem Flut-Steuergerat TCF 101 und 
dem Ventil TVF 010 bei Stromaus
fall automatisch und verzogert in 
der eingestellten Zeit zwischen 1 
und 30 Minuten. Beim Einsatz des 
Flutventils TSF 010 wird die Pum
pe bei Stromausfall safart ge
flutet. 

5.7 Elektrischer AnschluB 

Die Antriebselektronik kann cIs 
Einschub- oder Tischgerat verwen
det werden. Beim Einbau des Ein
schubes in Rackschranke ist auf 
ausreichende Luftzirkulation zu 
achten. FUr das Tischgerat sind 
gesondert Abdeckhaube und FUGe 
lieferbar. 

NetzanschluB 

Der NetzanschluG ist nach den ort
lichen Bestimmungen auszufUhren. 

Wcrksseitig ist das Gerot TCP 270 
fUr 220/240 V Wechselstrom ausge
legt. Es kann bei Bedarf auf 110V_ 
Betrieb umgestellt werden. 

AnschluB an den Trafos m2 und 
m3 nach Schaltplan PM 001 985 -5 
andern. 

Einsatzmeglichkeit des Tep 270 

1. Einsatz nur als Antriebs
elektronik. 
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- Check the indicated voltage of 
the fan with that of the mains. 

- Screw on cap 57. 

The connection of the fan to the 
drive electronic Tep 270 is only 
possible in combination with the 
relay set. The fan is then to be 
connected according switching dia_ 
gram PM 001 985 -5. 

5.6 Venting connection 

Manually operated or solenoid 
valves, N.D. 10 KF, can be con
nected. 

In order to protect tho pump from 
penetrating humidity, venting 
should be performed via an air 
drier TTV 001. 

When currect fails the pump is 
vented for safety by means of the 
venting control unit TCF 101 and 
the valve TVF 010 automatically 
and delayed within the preset 
time between 1 and 30 minutes. 
When using the air inlet valve 
TSF 010 the pump is vented in
stantaneously. 

5.7 Wiring 

The electronic drive uni~ may 
be used as a rack module or 
bench model. When inserting the 
module into racks, take a suffi
cient air circulation into ac
count. For the bench model, a 
cover and feet can be supplied 
separately. 

Connection to mains 

The connection to the mains sholl 
be carried out in accordance with 
local regulations. 

The unit TCS 270 is layed out from 
the factory for A.C. 220/240 V. If 
necessary it can be converted to 
110 V. 

- Connection to the transformers 
m2 and m3 according to switching 
diagram PM 001 985 -5 to be chan_ 
ged. 

Applications of the Tep 270 

1. As drive electronics only. 

- Comparer l'indication de 10 ten
sion sur Ie ventialteur avec 
celIe du reseua. 

- Visser Ie couvercle 57. 

La connexion du ventilateur d l'en
trainement electronique n'est pos
sible qu'en relation avec Ie jeu 
de relais. Le ventilateur est 
alars d brancher d'apres Ie dia
gramme electrique PM 001 985 -5. 

5.6 Raccord de remlse a l'air 

On peut utiliser des vannes NW 10 
KF a commande manuelle ou elec
tromagnetique. 

Pour eviter une entree d'air hu
mide dans 10 pompe, il est recom
mande de proceder d 10 remise d 
l'air par l'intermediaire d'un 
tube-secheur TTV 001. 

En cos de panne de courant une 
entree d'air se fait par interme
diaire de l'appareil de commande 
de 10 remise d l'air TCF 101 et 
10 vanne TVF 010 automatiquement 
et retardee dans Ie temps prechai
si entre 1 et 30 minutes. Quand 
on utilise la vanne d'entree d'air 
TSF 010 la remise d l'air se fait 
sans delai. 

5.7 Branchement electrique 

L'electronique de commande peut 
~tre utilisee sous la forme d'un 
tiroir de Rack ou comme modele 
de table. En montant Ie tiroir 
dans une armoire de Rack, il faut 
veiller d ce que l'air puissc 
circular librement tous autour. 
Pour Ie mod~le de table, un capot 
de protection et des pieds peu
vent etre fournis sur commande 
speciale. 

Branchement secteur 

La branchement secteur doit etre 
etabli selon les prescription lo
cales en vigueur. 

L'appareil est prevu par l'usine 
pour courant alternatif 220/240 V. 
5i necessaire il peut etre trans
forme pour 110 V. 

- Changer 10 connexion des trans
formateurs m2 et m3 d'apr~s sche
ma electrique PM 001 985 -So 

Possibilites d'utilisation du Tep 271 

1. Utilisation seulement comme 
commande ele~tronique. 



- NetzanschluB mit dem Gegenstek
ker @ nach Schal tplan 
PM 001 985 -5 herstellen. Der 
AnschluB der Pumpe erfolgt Uber 
Stecker @ . 

• 

Fig. 11 

RUckseite TCP 270 
Rear of TCP 270 
Arriere du TCP 270 

NetzanschluB 
AnschluB TPH 110 oder TPU 110 
AnschluB Pumpstandkomponenten 

Anderung der BrUcken bei 110 V 
Schaltung auf Fig. 11 ist 
fur 220 V. 

AnschluB fUr Uberwachungsteil 
an b1-b2 nur donn erforderlich, 
wenn der Reloiskontakt d1 und 
d2 benutzt werden (Beschreibung 
unter 2.5). 

Bei dieser Anardnung sind die 
Druckschalter "pumping unit" und 
"heating" ouBer Funktion. AnschluB 
an Klemmleiste Kist nicht m6g
lich, do die Klemmen nur in Ver
bindung mit dem Relaissatz (Re
lois c7 f cS) in Funktion sind. 

2. Einsatz als Antriebselektronik 
und Pumpstandsteuerung mit Re
lois c7 und c8 (Relaissatz im 
Zubehor ongegeben). 

_ Pumpstandkomponenten on rvcksei
tiger Klemmleiste K onschlieBen 
(fUr Zugentlostung der Kabel sor
gen, AnschluBleistung Vorpumpe 
max. 250 W). 

_ Relais c7 und c8 in das Gerot 
einsetzen. 

_ NetzanschluB mit dem Gegenstek
ker ® nach Schal tplan 
PM 001 985 -5 herstellen. 

_ Ventilsteuergerat TCV kann nicht 
angeschlossen werden. 

- Make the power connection with 
matching plug @ in accordance 
with Wiring Diagram PM 001 985 -5. 
Connection of the pump is made 
over plug @ . 

Steuerprint 
Control print 

- Branchement secteur avec 10 con
tre-fiche @ selon schema elec
trique PM 001 985 -5. 
Cannexion de la pompe se fait 
par 10 fiche @ . 

Circuit imprime de commande 

@) 
@ 
K 

Power connection QD 
Connection of TPH 110 or TPU 110 CD 
Connection of pumping unit K 
components 

Branchement secteur 
Branchement TPH 110 ou TPU 110 
Branchement composants du 
groupe de pompage 

Modification of the bridges ® Modification des ponts en 110 
V. Cablage sur la fig. en for 110 V. Circuit in figure: 

220 V. 

- Connection of monitoring section 
to b1-b2 only required if the 
relay contacts d1 and d2 are 
used (description in Point 2.5). 

For this application the push but
tons "pumping unit" and "heating" 
are not working. Connection to 
the terminal strip is not possible 
because the terminals are only 
working in connection with the set 
af relays (relay c7, c8). 

2. As drive electronics and pum
ping unit control, with relays 
c7 and c8 (set of relays is in
dicated under accessories). 

- Connect the pumping unit compo
nents to the terminal strip K 
at the rear (provide for strain 
relief of the cables, connected 
rating of backing pump: max. 
250 W). 

- Insert relays c7 and c8 into the 
unit. 

- Make the power connection with 
matching plug ® in accordance 
with the Wiring Diagram 
PM 001 985 -5. 

- The valve control unit TCV can
not be connected. 

220 V. 

- Le branchement sur 10 partie con
trale en b1-b2 n'est necessaire 
que lorsqu'on utilise les relois 
de contact d1 et d2 (description 
en 2.5). 

Pour cette application les inter
rupteurs d bouton "pumping unit" 
et "heating" sont hors fonction. 
Connexion d 10 reglette d barnes 
K n'est pas possible, parce que 
les bornes ne sont en fonction 
qu'en communication avec Ie jeu 
de relais (relais c7, cS). 

2. Utilisation comme commande 
electronique et commande de 
groupe de pampage c7 et c8 
(je de relais est indique sous 
accessoires). 

- Srancher les composants a l'ar
riere sur la reglette d barnes 
K (veiller d ce que les cables 
ne soient pas trop tendus, puis
sance absorbee pompe prima ire 
max. 250 W). 

- Placer les relais c7 et cS dons 
l'appareil. 

- Etablir Ie branchement secteur 
ovec 10 contre-fiche @selon 
schema electrique PM 002 985 -So 

- L'appareil de commande de vanne 
TeV nc peut pas etre branche. 
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3. Einsatz des TCP 270 mit dem 
Pumpstandsteuergerot TCS 101. 
AnschluB nach Schaltplan 
PM 005 227 -5. 

Vorteile 

AnschluB von Vorpumpen bis 550 
Watt Wechselstrommotor mit ein
gebautem Ubertemperaturschutz. 

_ Einschubmoglichkeit fur Flut
steuergerat TCF 101 oder Ven
tilsteuergerot TCV 101. 

_ AnschluBmaglichkeit fUr Fernbc
dienung (Pumpstand "EIN"_HAUS"). 
Die Heizung der Turbo-Molekular
pumpe kann uber die Fernbedie
nung nicht geschaltet werden. 

AnschluB PFEIFFER-TURBO-TCP 

Die Verbindung erfolgt mit einem 
steckbaren mitgelieferten 3m lan
gen Verbindungskabel (Normalaus
fuhrung) • 
Auf besondere Bestellung konnen 
Verbindungskabel bis max. 100 m 
Longe geliefert werden. Bei die
sem Kabel sind die AnschluBadern 
der Hallsondensteuerung abge
schirmt, wodurch Starungen der 
Hallsondensignale vermieden wer
den. 

ACHTUNG 

Verbindungskabel TCP-TPH(TPU) nur 
donn einstecken, wenn TCP span
nungslos ist. Bei Nichtbeachtung 
fehlt das Hallsondensignal, wel
ches dem Istwert fur die Dreh
zohl entspricht und somit den 
RegIer veranlaBt, die hachstmag
liche Ausgangsspannung abzuge
ben. Wird in diesem Zustand die 
Verbindung zum stehenden Motor 
hergestellt, so flieBt aufgrund 
des noch niedrigen induktiven Wi
derstandes der Statorwicklungen 
ein hoher Strom zu, der die End
transistoren uberlastet und zer
staren kann. 

Elektrischer AnschluB des Zubehors 

Bei NetzanschluB 2 werden die Bau
teile an Klemmleiste K angeschlos
sen. 

Bei NetzanschluB 3 erfolgt der 
AnschluB am TCS 101. 

Bei AnschluB nach Schaltplan ist 
sichergestellt, daB die Heizung 
nur donn eingeschaltet werden 
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3. Together with the pumping unit 
control TCS 101. 
Connection in accordance with 
Wiring Diagram PM 005 227 -So 

Advantages 

Connection of backing pumps with 
an A.C. motor of up to 550 W with 
integral overt em perature protec
tion. 

- Employment of vent control unit 
TCF 101 or valve control unit 
TCV 101 possible. 

- Connection for remote control 
(Pumping unit "ON" - "OFF") pos
sible. The heater of the turbo
molecular pump cannot be switched 
via the remote control. 

Connection of PFEIFFER TURBO-TCP 

Connection is made by means of a 
3m long, plug-in type connecting 
cable which is delivered with the 
unit (standard design). 
On separate order, connecting 
cables of up to 100 01 length can 
be supplied. In this calbe, the 
seven connecting wires of the 
Hall probe control are shielded t 

there-by avoiding interferences 
with the Hall probe signals. 

ATTENTION 

Only insert the connecting cable 
TCP-TPH (TPU) if the TCP is 
dead. Other~ise, the Hall probe 
signal corresponding to the ac
tual speed is locking, which cau
ses the controll~r to release the 
highest possible output voltage. 
If connection to the stopped mo
tor is made in this state, a high 
current flows in, due to the in
ductive resistance of the stator 
windings still being low, thus 
overcharging and possibly destroy
ing the output stage transistors. 

Electric connection of the acces
sories 

In the case of power connection 2, 
the components are connected to 
terminal strip K. 

In the case of power connection 
3, connection is made to the TCS 
101. 

When the connection is made in ac
cordance with the wiring diagram, 
it is ensured that the heater can 

3. Utilisation du TCP 270 avec 
l'appareil de cornman de de groupe 
de pompage TCS 101. Branchement 
selon schema electro PM 005 227-S. 

Avantoges 

Branchement de pompes primaires 
avec moteur courant alternatif 
jusqu'd 550 Watt avec protection 
thermique incorporee. 

- Possibilite d'utilisation d'ap
pareil de commande d'entree d'air 
TCF 101 au d'appareil de commande 
de vanne TCV 101. 

- Possibilite de branchement de 
commande a distance (groupe de 
pompage MARCHE-ARRET). Le chauf
fage de 10 pompe turbo ne peut 
~ etre mis en marche par 10 
commande d distance. 

Branchement TURBO-PFEIFFER-TCP 

Le branchement se fait au moyen 
d'un coble de raccordement en
fichable de 3 m de long qui fait 
partie de 10 fourniture (execu
tion normale). 
Sur common de speciale on peut 
egalement livrcr un ceble d'une 
longueur max. de 100 m. Dans ce 
cable, les 7 conducteurs de 10 
commande par sondes de Hall sont 
blindes ce qui permet d'eviter 
des perturbations dans les sig
naux de sondes de Hall. 

ATTENTION 

Ne brancher Ie cable TCP-TPH 
(TPU) que lorsque Ie TCP est hors 
tension. En cas de non observation 
de cette regIe, il manque Ie sig
nal des sondes de Hall lequel cor
respond d 10 valeur reelle de la 
vitesse et incite Ie regulateur 
d d6livrer 10 tension de sortie 
10 plus elevee possible. Si l'on 
eLablit 10 liaison avec Ie moteur 
a l'arret, il arrive alors, du 
fait de 10 resistance inductive 
encore foible des enroulements du 
stator, un courant fort qui sur
charge les transistors terminaux 
et peut les detruire. 

Conn ex ion electrique des acces
soires 

En cas de branchement 2, les com
posants sont branches sur 10 reg
lette d barnes K. 

En CDS de branchement 3, Ie bran
chement se fait sur Ie TCS 101. 

En branchant scIon Ie schema elec
trique, on est assure que Ie chauf
fage n'est enclenche que lorsque 



kann, wenn die Turbo-Molekular
pumpe 80% der Enddrehzahl erreicht 
hat. 

6. Betrieb 

6.1 Inbetriebnahme der Pumpe 

WasserkLihlung 

- Vor dem Einschalten der Turbo
Molekularpumpe KLihlwassel-durch
fluB herstellen und kontrollie
reno 

Luftkuhlung 

- Ventilatoren einschalten. 
- Sind die Ventilatoren am Tep an-

geschlossen, werden sie gleich
zeitig mit der Pumpe eingeschal
tet. 

Einschalten 

- Vorpumpe und Turbo-Molekularpum
pe gleichzeitig einschalten. 

- Eventuell bei Pump en mit Heiz
manschette Heizung einschalten. 

Der Hochlouf der PFEIFFER-TURBO 
erfolgt automatisch. Die Anlauf
zeit bis zum Drehzahlschaltpunkt 
ist abhangig von der Rczipienten
groBe, wenn die Uberwachung ange
schlossen ist, siche 6.5. 
Bei blindgeflanschtem UHV-AnschluB 
erreicht die Pumpe nach ca. 1 Mi
nuten ihre Nenndrehzahl. 

6.2 Heizen der Turbo-Molekular-

~ 

Der Enddruck richtet sich nach der 
Sauberkeit der Pumpe und der Appa
ratur. Urn den Enddruck in mog
lichsi kurzer Zeit zu erreichen, 
ist es zweckmoBig, Turbo-Moleku
larpumpe und Apparatur zu hei
zen. 1st der Rezipient direkt an
geflanscht, muG darauf geachtet 
werden, daB die Temperatur des 
Hochvakuumflansches beim Heizen 
der Apparatur und der Pumpe 1600 C 
nicht Uberschreitet. 

Wird der Rezipient hoher als 200°C 
geheizt, muG die Warmestrahlung 
vom Rezipienten auf den Pumpenro
tor verhindert werden. 

Die Heizdauer der Pumpe und des 
Rezipienten richtet sich nach 
dem Verschmutzungsgrad und dem 
gewUnschten Enddruck. Die Heiz
dauer sollte wegen der langen Auf-

only be switched on if the turbo 
molecular pump has reached 80 per 
cent of its ultimate speed. 

6. Operation 

6.1 Starting up the Pump 

Water cooling 

- Before starting the turbo-mole
cular pump, the coolant flow 
must be started and checked. 

Air cooling 

- Switch on fans. 
- If the fans are connected to the 

TCP, they will be switched an 
simultaneously with the pump. 

- Start the fore-pump and the tur
bo molecular pump simultane
ously. 

- Switch on the pump heating 
sleeve, if fitted. 

The PFEIFFER TURBO runs up auto
matically. The time from starting 
to the speed switch point depends 
upon the size of the vacuum cham
ber. In case the control unit is 
connected, cf. point 6.5. 
If the UHV connection is blanked 
off, the pump will reach its no
minal speed after approx. 1 minu
tes. 

6.2 Bake-out of the Turbo-Mole-
cular Pump 

The ultimate pressure is dependent 
on the cleanliness of the pump 
and of the vacuum chamber. In or
der to obtain the ultimate pres
sure after the shortest possible 
time, a bake-out of the pump and 
of the chamber is definitely re
commended. If the chamber is flan
ged directly, care must be taken 
that the temperature of the HV 
socket will not exceed 160°C, 
whilst the chamber and the pump 
are being heated. 

If the chamber is heated up to 
more than 2000 C, heat radiation 
from the chamber to the rotor of 
the pump must be prevented. 

The length of the bake cycle of 
the pump and of the chamber is de
pendent on the degree of contami
nation and on the ultimate pres
sure desired. The bake should 

la pompe turbo a atteint 80% de so 
vi tesse finale. 

6. Fonctionnement 

6.1 Mise en service de 10 pompe 

Refroidissement par eau 

- Avant de mettre en marche la 
pompe turbo-moleculaire, ali
menter Ie circuit d'eau de re
froidissement et Ie controler. 

Refroidissement par air 

- Enclencher les ventilateurs. 
- Si les ventilateurs sont bran-

ches au Tep, il sont enclen-
ches simultanement avec 10 pompeo 

- Mettre en marche simultane
ment 10 pompe primaire et 10 
pompe turbo-moleculaire. 

- Sur les pompes possedant une 
chemise chauffante, mettre en 
marche Ie chauffage. 

La montee en vitesse de 10 TURBO
PFEIFFER est automatique. La duree 
de demarrage jusqu'au point de 
commutation est fonction de 10 di
mension de l'enceinte. Lorsque Ie 
systeme de cant role est branche, 
voir parag. 6.5. 
Avec bride UHV fermee, 10 pompe 
atteint so vitesse nominale au 
bout de 1 minutes env. 

6.2 Etuvage de 10 pompe turbo
moH~culaire 

La pression finale depend de 10 
proprete de 10 pompe et de l'ap
pareillage. Pour atteindre 10 pres
sion finale dans Ie temps Ie plus 
court possible, il est bon d'etu
ver 10 pompe turbo-moleculaire et 
l'apporeillage. Si un recipient 
cst raccorde directement sur 10 
bride, il faut veiller d ce que 
10 temperature de la bride vide 
elevc pendant l'etuvage de l'ap
pareillage et de 10 pompe ne de
passe pas 160°C. 

Si Ie recipient est chauffe dune 
Lemperature plus elevee que 2000 C 
une radiation a partir du recipient 
vers Ie rotor de la pompe doit etre 
€vitee. 

La duree d'etuvage de 10 pompe et 
du recipient depend de leur degre 
de pollution et de la pression fi
nale que l'on veut atteindre. En 
raison du temps relativement long 
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heizzeit des Rotors mindestens 
4 Stunden betragen. 

6.3 Ausheizen der MeB-Systeme 

Schlecht geheizte MeBsysteme ken
nen erhebliche Mengen Gas obgeben, 
die das MeBergebnis verfalschen 
und einen Teil des Saugvermegens 
der Pumpe in Anspruch nehmen. Dies 
kann der AnlaB dafur sein, daB das 
gewunschte Hochvokuum nicht er
reicht wird. 

6.4 Abschalten 

Nach dem Ausschalten der Turbo-Mo
lekulorpumpe sollte die Vorvakuum
leitung durch ein Ventil geschlos
sen werden, urn das Eindringen von 
Old amp fen ous der Vorvokuumpumpe 
in die PFEIFFER-TURBO zu verhin
dern. Bei PFEIFFER-Vorpumpen 
schlieBt dos integrierte Sic her
heitsventil automatisch. 

Pumpe und Rezipient kennen direkt 
nach dem Abschalten geflutet wer
den. Das Fluten sollte spatestcns 
bei halber Nenndrehzahl der Pumpe 
erfolgen. 
Bei TPH 110 und TPU 110 ~ 1 min. 

Wenn aus verfbhrenstechriischen 
Grunden nicht auf Atmospharen
druck geflutet werden muB, em
pfiehlt es sich, nur auf ca. 100 
mbar zu fluten. 
Nach dem Abschalten Kuhlwasserzu
fuhr absperren. Besonders bei ge
offnetem UHV-Flansch und hoher 
Luftfeuchtigkeit kennen sich Kon
densote an den gekuhlten Flachen 
niederschlagen. 

6.5 Justierung der Uberwachungs
elektronik in TCP fur auBer
Zewohnliche Anwendungsfalle 
_siehe 2.5) 

Normalerweise ist e~ne Veranderung 
der Schaltpunkte nicht erforder
lich. 
Der Schaltpunkt fur die Drehzahl 
der PFEIFFER-TURBO ist ouf 80% der 
zwischen 70% und 90% am Trimmpo
tentiometer Pl verandert werden. 

- Wenl1 bei GaseinlaB im mbar-Be
reich die D~ehzohl der Pumpe un
ter 80% obsinkt, kann dos auto
matische Abschalten verhindert 
werden, indem man das Potentio
meter Pl im Uhrzeigersinn < 80% 
stellt. 
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continue for at least four hours 
because of the long heat-up pe
riod of the rotor. 

6.3 Bake-out of the Measuring 
Systems 

Poorly baked-out measuring systems 
can emit substantial quantities 
of gas which might prejudice the 
measuring data and absorb some 
port of pumping speed of the pump. 
This might be one of the causes 
of not obtaining the desired high 
vacuum. 

6.4 Stopping 

After having stopped the turbo
molecular pump, the fore-vacuum 
line should be closed by means of 
a valve in order to prevent oil 
vapours from the bocking pump 
from entering the PFEIFFER TURBO. 
If PFEIFFER backing pumps arc 
used, the incorporated safety 
valve closes automatically. 

Immediately after stopping, the 
pump and the vacuum chamber can 
be vented. Venting should, at the 
latest, be performed when the 
pump has reached half its nominal 
speed. 
For the TPH 110 and TPU 110 ~1min. 

If venting to atmospheric pres
sure for process purposes is not 
required, it is recommended to 
just vent to approx. 100 mbar. 

After stopping, block the cooling 
water flow. Condensates may settle 
at the cooled surfaces, in parti
cular if the PFEIFFER TURBO is 
open and the atmospheric humidity 
is high. 

6.5 Adjustment of the control 
electronics in the TCP unit 
for special applications 
(ef. 2.5) 

Usually no changing of the switch 
points is requjred. 

The speed switch point of the 
PFEIFFER TURBO has been set to 
be varied at the trimming poten
tiometer P1 from 70% to 90%. 

- If the speed of the pump falls 
below 80% when gas is intro
duced in the mbar range, an au
tomatic stopping can be preven
ted by setting the potentiome
ter Pl in clockwise direktion 
to < 80%. 

dont Ie rotor a besoin pour chauf
fer, l'etuvage devrait durer au 
mains 4 heures. 

6.3 Etuvage du systeme de mesure 

Des systemes de mesure mal etuves 
peuvent degager des quantites im
portontes de gaz qui faussent les 
rcsultats et redujsent partielle
ment Ie debit volume de 
10 pompeo Ce peut etre une des 
raisons de 10 non obtention du 
vide eleve desire. 

6.4 Arret de 10 pompe 

Apres arret de la pompe turbo-mo
leculaire, il faut que la conali
sation de vide prima ire soit fer
mee par une vanne, pour eviter 10 
penetration des vopeurs d'huile 
en provenance de 10 pompe primoire 
dans 10 TURBO-PFEIFFER. Sur les 
pompes prima ire PFEIFFER, 10 vanne 
de securite incorporee se ferme 
automatiquement. 

La pompe et l'enceinte peuvent 
etre remises a l'air aussitat 
apres arret de la pompeo La re
mise a l'air doit s'effectuer au 
plus tard lorsque la pompe est 
rcdesccndue a 10 moitie de sa vi
tesse nominale. 
Pour TPH 110 et TPU 110 ~ 1 min. 
Si pour des raisons techniques, 
on ne doit pas remettre l'ensemble 
a 10 pression atmospherique, il 
est recommande d'etablir une pres
sion d'env. 100 mbar. 
Apres arret de 10 pompe, fermer 
l'arrivee d'eou de refroidisse
ment. En particulier lorsque la 
TURBO-PFEIFFER est ouverte et que 
l'humidite ambiante est importante, 
des condensats peuvent se deposer 
sur les surfaces refroidies. 

6.5 Reglage de l'electronigue de 
controle dans Ie TCP pour 
certains utilisotions porti 
culieres (voir 2.5) 

Normalement, il nlest par neces_ 
saire de modifier les points de 
commutation. 
Le point de commutation pour 10 
vitesse est regIe a 80% de la vi_ 
fie entre 70% et 90% sur Ie pot en
tiometre d'equillibrage Pl. 

- Lorsqu'en cas d'introduction de 
gaz dans Ie domaine mbar, 10 vi
tesse de 10 pompe descend au
dessous de 80%, on peut eviter 
l'arret automaiique de 10 pompe 
en reglant Ie potentiometre Pl 
..::: 80%. 
(tourner Ie potentiometre dans 
Ie sens des aiguilles d'une montre) 
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R 73 

PI 

P2 

Steuerprint 
Schroube 
Steckerleiste 
Schraube 
Seitenobd eckung 
Wid er stand Frequenzum
stellung 
Po tent i ometer fUr Drehzahl
schol t punkt 
ti efer ( ~ 80%)~ 
h~her (> 80%)" 
Pot enti~meter fUr Anlauf
pho se 
longer ..-., 
kUrzer" 

1 Control print 
2 Screw 
3-7 Plugboard 
8 Screw 
9 Lateral coyer 
R 73 Resistor for frequency 

adju s tmen t 
Pl Potentiometer for speed 

s .... itchpoint 
l ower ( -<. 80%) ~ 
higher ( > 80%)~ 

P2 Pot entiom et er for start-up 
pha se 
l on ger ..-., 
shor ter1'-

R73 

t : =Ii 
R47 1 

ACHTUNG 
Bei Frequenzumst ellung dorf nur 
der Widerstond R73 ausgelotet wer
den. R47 muB unbedingt im Gerot 
verbl ~i ben . 

mit R 73 - 1000 Hz 
ohne R 73 = 716 Hz 

ATTENTION 
For change of frequency only the 
resistance R73 may be unsoldered. 
R 47 must absolutely remain in 
the unit. 

~ith R 73 givin g 1000 Hz output 
withou t R 73 giving 716 Hz output 

ATTENTION 
Pour chongement de frequence seu
lement 1a resistance R73 peut @tre 
dessondee. R47 doit absolument 
rester dans l'opporeil. 

ovec R 73 donnont 1000 Hz 
sans R 73 donnont 716 Hz 

1 Circuit imprime de commonde 
2 Vi s 
3-7 Reglette d fiche 
8 Vis 
9 Revetement lateral 
R 73 Resistanc e pour changement 

de frequence 
Pl Poten ti ometre pour point de 

commu tat ion de 10 vitesse 
plus ba s « 80%)" 
plu s hou t ( ". 80%) F\ 

P2 Potent iometre pour phose de 
demorroge 
plus long ----... 
plus court " 
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Wenn aus SicherheitsgrUnden 
der Schaltpunkt in Abhangigkeit 
der Drehzohl :> 80% sein solI, 
Potentiometer P1 entgegen dem 
Uhrzeigersinn verstellen. 

- In bestimmten Einsatzfallen, bei 
denen z.B. durch GaseinloB oder 
Zuschalten eines weiteren Volu
mens der eingestellte Drehzahl
schaltpunkt unterschritten wird, 
konn durch KurzschlieBen der 
Eingangssteckerstifte 04 und 05 
das Scholten des Relais d2 ver
hindert werden. Dies bedeutet, 
daB in rlem gesamten Zeitbereich 
der Reloisausgang d2 geschlossen 
bleibt lInd kein Abscholten der 
Anlage durch die Uberwachungs
elektronik erfolgt. 

Zum Uberb~ucken der Anloufphase 
ist ein Schaltkontakt mit einem 
von 1-30 min einstellboren Zeit
glied gekoppelt. (Potentiometer 
P2). Werkseinstellung: 8 Minuten. 

- Ist die Anlaufphase longer als 
8 min (groBes Rezipientenvolu
men), konn an Potentiometer P2 
die Verzogerungszeit verlongert 
werden (im Uhrzeigersinn). 

6.6 Auswechseln des Steuerprint 
Fig. 12 

- Gerat ausbauen. 
- Deckel abnehmen. 

Die beiden Schrauben (Pfeil) 
herausschrauben, Seitenabdeckung 
9 co. 1 cm anheben und wie auf 
Fig. 12 dargestellt, aufklappen. 

_ Steckverbindung 3 _ 7 trennen. 
ACHTUNG! Die Stecker lassen sich 
nur durch Ziehen am Steckerge
house wieder losen. Ziehen am 
Kabelbaum fuhrt zum AbreiBen der 
Drtihte. 
Bohrungen auf der Breitseite des 
SteckdoE~' .uckels mUssen in 
Richtung Frontplatte zeigen. 

- Die beidun Schrauben 8 heraus
schrauben und Printplatte ab
nehmen. 

- Dos Einsetzen der Austauschplot_ 
te erfolgt in umgekehrtem Sinn. 

Achtung ! 
Nur Steuerprint mit eingestellter 
Nennfrequenz 716 Hz einbauen 
(ohne R 73). 
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If, for safety reasons, the 
switch point should be :> 80% 
as a function of the speed, the 
potentiometer P1 is turned 
against clockwise direction. 

- In certain applications in which 
the speed falls below the pre
set speed switch point as a re
sult of gas inlet or connection 
of an additional volume etc., 
switching of relay d2 can be 
prevented by means of short
circuiting the input plug pins 
a3 and 05. This means that the 
relay output d2 remains closed 
during the entire period and 
that the plant is not stopped 
by the control electronics. 

For bridging of the start-up 
phase, a switching contact is 
coupled with a timer that can be 
set from 1 to 30 min (potentiome
ter P2). Factory setting: 
8 minutes. 

- If the start_up phase is longer 
than 8 min. (for large vacuum 
chamber volumes), the delay 
time can be extended by turning 
the potentiometer P2 clockwise. 

6.6 Replacing the control print 
Fig. 12 

- Remove the unit. 
- Remove the cover. 
- Unscrew the two screws (arrow), 

lift lateral cover 9 by approx. 
1 em and unfold, as shown in the 
fig. 12. 

- Pull the outlet sockets 3 to 7. 
ATTEi-.JTION! The sockets can only 
be got out by pulling at the 
housing of the sockets. Pulling 
at the cables will tear off the 
wires. 
The boreholes on the brood side 
of the outlet base must be direc_ 
ted to the front panel. 

- Unscrew the two screws 8 and re
move printed board. 

Insert the replacement printed 
board in reversed order. 

Attention! 
Build in control print with ad
justed nominal frequency 716 Hz 
only (without R 73). 

Lorsque pour des raisons de se
curite, Ie point de commutation 
en fonction de 10 vitesse doit 
etre > 80% (tourner Ie patentio
m~tre dans Ie sens inverse des 
aiguilles d'une mantre). 

- Dans certains cas ou par ex. 
introduction de gaz ou exten
sion du volume de l'enceinte, 
on passe au-dessous du point 
de commutation pre-regIe, on 
peut en court-circuitont les 
fiches d'entree 04 et 05 empe
cher Ie relais d2 de fonction
nero II s'ensuit que pendant 
tout Ie temps, 10 sortie de re
lois d2 restera fermee et que 
Ie electronique de controle ne 
pourra couper l'instailation. 

Pour depasser Ie temps de demor
rage, un contact de commande est 
couple avec un element temporise 
regloble de ld 30 min. (Potentio
m~tre P2). Reglage d l'usine: 
8 min. 

- 5i 10 phase de demarrage est su
perieure a 8 min. (volume de 
l'enceinte important), on peut 
augmenter Ie temps de retarde
ment d I'aide du potentiom~tre 

P2 (tourner Ie potentiometre 
dans Ie sens des aiguilles d'une 
montre) . 

6.6 Remplacement du circuit im
prime de commande 

Fig. 12 

- Demonter l'appareil. 
- Enlever Ie couvercle. 
- Devisser les deux vis (fl~che), 

soulever d'un cm. env. Ie rev~
tement lateral 9 et Ie reI ever 
comme indique sur 10 fig. 12. 

- 50rtir les prises 3 _ 7. 
ATTENTION! Les prises ne peuvent 
etre sortis qu'en les tivant au 
corps de 10 prise. Si on tive 
au cable on peut faire rompre 
les fils. 
Les per~oges sur 10 partie lar
ge du socle de prise doivent 
etre dirigcs vers 10 plaque fron
tale. 

- Devisser les deux vis 8 et sor
tir Ie circuit imprime. 

La mise en place du circuit neuf 
se fait dans Ie sens inverse. 

Attention! 
N'installer que des cartes im
prionees qui sont ajustees pour 
une frequence nominale de 716 Hz 
(sons R 73) 



7. Wortuns 

Die PFEIFFER-TURBO und Antriebs
elektronik sind weitgehend war
tungs frei. 

7.1 Olwechsel 

Var der ersten Inbetriebnohme im 
Werk werden die beiden Dochtkam
mern mit je 6 cm3 01 T12 gefUllt. 
Diese OlfUllung bleibt beim Ver
sand in der Pumpe und ist nach co. 
5000 Betriebsstunden zu erneuern. 

- Pumpe aus der Anlage ousbouen. 
- Vier VerschluBschrauben herous-

schrouben. 
_ Pumpe horizontal so legen, daB 

zwei der Oocht~ommerbohrungen 
nach aben und die anderen bei
den noch unten zeigen. 

_ Mit Injektionsspritze co. 20 cm3 

01 T12 in elnem Zeitraum von co. 
5 Minuten moglichst kontinuier
lich in jede der beiden aben 
liegenden Dochtkammerbohrungen 
einfUllen. 

_ Wohrend des EinfUllvorgonges 1st 
dos aus der jeweiligen unteren 
Dochtkommerbohrung ausflieBende 
01 aufzufangen. Aufgefangenes 
01 nicht mehr verwenden. 
Die oufgefangene Olmenge sollte 
etwa der eingefUllten entspre
chen. 

- Dochtkammerbohrungen verschlies
sen. 

- Pumpe ist betriebsfertig. 

Fig. 13 

7. Maintenance 

The PFEIFFER TURBO pump and the 
drive electronics TCP require 
very little maintenance. 

7.1 Oil change 

Prior to putting the pump into 
operation for the first time at 
the factory, the two wick cham
bers ore filled with 6 cm3 of 
T12 oil each. This oil filling 
remains in the pump for shipment 
and has to be replaced after ap
prox. 5000 operating hours. 

- Remove pump from plant. 
- Unscrew the four locking screws. 
- Put down the pump horizontally 

in such a manner that two wick 
chamber bores ore on top and 
the other two at the bottom. 

- Fill in approx. 20 cm3 of T12 
oil as continuously as possible 
into each wick chamber bore on 
top by means of an injection sy
ringe for approx. 5 minutes. 

- During the filling operation, 
the oil draining from the cor
responding lower wick chamber 
bore has to be collected. Do 
not reuse the collected oil. 

_ The quantity of collected oil 
should be approximately the same 
os the quantity that was filled 
in. 

- Close the wick chamber bores. 
- The pump is ready for operation. 

7. Entretien 

La TURBO-PFEIFFER et l'electro
nique de commande Tep ne deman
dent qu'un minimum d'entretien. 

7.1 Chonsement d' huile 

Avant 10 premiere mise en marche 
d l'usine, on remplit les deux 
boites d mechc de 6 cm3 d'huile 
T12 chacune. Cette quantite 
d'huile reste dons 10 pompe pour 
l'expedition et doit etre changee 
au bout de 5000 heures de fonc
tionnement environ. 

- Sortir 10 pompe de l'instolla
tion. 

- Devisser les 4 vis de fermeture. 
- Placer 10 pompe horizontolement 

de fo~on d ce que deux des per
~ages de 10 botte d meche soient 
diriges vers Ie haut et les deux 
autres vers Ie bas. 

- A l'aide d'une seringue, intro
duire env. 20 cm3 d'huile T12 de 
fo~on continue en 5 min. env. 
dans chacun des deux per~oges 
diriges vers Ie haute 

- Pendant cette operation, recueil
lir l'huile qui s'ecoule par les 
deux per~ages inferieurs. Ne pas 
reutiliser cette huile. 

- La quantite d'huile recueillie 
do it correspondre d peu pres d 
celIe introduite. 

- Refermer les per~ages. 
- La pompe est prete d fonction-

ner. 

J 
Die jeweils gegenUberliegenden 
Pfeile geben die Loge der Ver
schluBschrauben zu den beiden La
gern on. 

Ine oppos1te arrows indicate the 
position of the locking screws 
with respect to the two bearings. 

Les fleches qui se font face de 
chaque cote indiquent 10 position 
des vis de fermeture pour les 
deux paliers. 
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7.2 Reinigung 

Bei leichter Verschmutzung z.B. 
durch ~lniederschlage kenn die 
Pumpe in unzerlegtem Zustand ge
reinigt werden. Handelt es sich 
jedoch urn schwerlosliche Medien 
oder liegt eine extreme Ver
schmutzung vor, muB die Pumpe 
vollkommen demontiert werden. 
Hierzu sollte grundsatzlich unser 
Service herangezogen werden, de
mit die Gewtlhr fUr wieder einwond
freies Arbeiten gegeben ist. 

Ein Zeichen fUr die Verschmutzung 
der Pumpe ist, wenn der gewUnsch
te Arbeitsdruck nicht mehr in der 
Ublichen Zeit erreicht wird, ob
wahl sich die Leck- und Desorp
tionsrate nicht verandert hat. 

8 

7.2 Cleaning 

When contamination is only light, 
e.g. oil deposits, the pump can 
be cleaned in assembled condi
tion. If however contamination is 
by insoluble media or severe, the 
pump must be stripped down com
pletely, a process which should 
be carried out by our service en
gineers. 

An indication of the contamina
tion of the pump, is when the de
sired working pressure can no 
longer be obtained in the usual 
time, even though there have been 
no changes in leak and desorption 
rate. 

1ir--W't'--2 

~.--~~~~lt~~========~1~-~.--~ ,-- 11-

Fig. 14 

1 
2 
3 
4 

TPH 110, TPU 110 
maximaler FIUssigkeitsspiegel 
Frigen 113 oder Freon TF 
BehCilter 

Reinigung im unzerlegten Zustand 

- Pumpe abschalten und auf Atmos-
phCirendruck fluten. 

- Pumpe aus der Anlage demontieren. 
- Wenn vorhanden, Heizung obnehmen. 
- Pumpe senkrecht, mit AnschluB-

flonsch noch unten, in possen
den BehCilter stellen. 
Frigen 113 oder Freon TF in den 
BehCilter fUllen, bis Edelstahl
gehtluse der Pumpe (siehe Mor
kierung) eingetoucht ist. Der 
lackierte leil der Pumpe muB 
frei bleiben. 

- Frigen ca. 5-10 Minuten einwir
ken lassen. 
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1 
2 
3 
4 

(. 4()-152 

TPH 110, TPU 110 
max. fluid level 
Frigen 113 or Freon TF 
Reservoir 

Cleaning of the pump when assem
bled 

- Switch off the pump and vent it 
to atmospheric pressure. 

- Diassemble pump from plant. 
- Remove heater, if any. 
- Put pump vertically into a suit-

able vessel with the inlet 
flange pointing downward. 
Fill Frigen 113 or Freon TF in
to the vessel until the stain
less steel casing of the pump 
has been immersed (see marking). 
The painted part of the pump 
must not be immersed. 

- Let the pump be exposed to the 
Frigen for approx. 5 to 10 mi-

7.2 Nettoyage 

En cas de legere pollution, par 
ex. par depot d'huile, on peut 
nettoyer la pompe sans la demon
ter. Mais s'il s'agit de motieres 
difficilement solubles ou si 10 
pompe est fortement polluee, il 
fout demonter entierement 10 pom
pea Pour cela, il est necessaire 
de faire appel d nos services, de 
fa~on d assurer par 10 suite un 
bon fonctiannement. 

Un signe de pollution de la pompe 
est donne par 10 non obtention du 
vide de travail desire dans Ie 
temps qu'il fallait auparavant 
pour l'obtenir, et ce, quoique Ie 
taux de fuite et taux de desorp
tion n'aient par varie. 

1 
2 
3 
4 

TPH 110, TPU 110 
Niveau max. du flu ide 
Frigen 113 ou Freon TF 
Reservoir 

Nettoyage sans demontage 

- Arreter 10 pompe et 10 remettre 
d 10 pression atmospherique. 

- Sortir 10 pompe de l'installa
tiona 

- S'il yo lieu, defaire la che
mise chauffonte. 

- Placer 10 pompe verticalement, 
bride de raccordement vers Ie 
bas, dans un recipient appro
prie. 

- Introduire du Frigen 113 ou du 
Freon TF dons Ie recipient 
jusqu'd ce que la carcasse de 10 
pompe trempe dans Ie liquide 
(voir marque). La partie laquee 



- Pumpe in dieser Zeit mehrmals 
langsam heben und senken, so 
daB an den Stator- und Rotor
scheiben eine SpUlung statt
findet. 

- Vorgang mit neuem Frigen minde
stens einmal wiederholen. 

- Pumpe aus dem Bad herousnehmen 
und co. 30 Minuten mit Flansch 
nach unten auf einen Rost oder 
ahnliches stellen, damit die 
Frigenreste verdampfen. 

- Pumpe wieder in die Anlage mon
tieren. 

7.3 Lagerwechsel 

Ein Lagerwechsel an der PFEIFFER
TURBO ist grundsatzlich beim Be
treiber moglich, d.h., die Pumpe 
kann ohne erneute Auswuchtung des 
Rotors wieder in Betrieb genommen 
werden. 

Zum Lagerwechsel sollte der Ser
vice herangezogen werden, jedoch 
kann der Wechsel ouch von ange
lerntem Personal des Betreibers 
vorgenommen werden. 
AuskUnfte und Montageanweisung 
auf Anfrage. 

Werkzeuge fUr Lagerwechsel 

Rotorhalter 
Abzieher fur Unter
teil 
Schlussel fur Lager
mutter 

PM 003 427 -U 

PM 003 425 -U 

PM 003 424 -x 

8. Storungen und deren Behebung 

Hiermit solI die Moglichkeit ge
geben werden, 5torungen, die 
im TCP auftreten konnen, zu loka
lisieren und evtl. zu beheben. 

Tritt eine Storung auf, so sollte 
zunachst gepruft werden: 

- Netz und AnschluBkabel 
- KuhlwasserfluB 
_ Vorvakuumdruck (<: 10-1 mbar) 
_ Leckrate des Systems. 

nutes. 
- During this period, slowly lift 

and lower the pump several times 
to allow for the stator and ro
tor discs to be flushed. 

- Repeat this operation at least 
once with fresh Frigen. 

- Take pump out of the both and 
put it on a grille or suchlike 
with flange downwards for approx. 
30 minutes in order to allow for 
the residual Frigen to evaporate. 

- Refit the pump into the plant. 

7.3 Replacement of the bearings 

The bearings of the PFEIFFER TUR
BO con in ony case be replaced 
by the customer, i.e. the pump 
can be put into operation with
out having to rebalance the ro
tor first. 

The replacement of the bearings 
should be performed by the main
tenance department, it can, how
ever, also be carried out by se
mi-skilled staff of the customer. 
Particulars and assembly instruc
tion upon request. 

Tools for bearing replacement 

Support for the rotor PM 003 427 -U 
Puller for the lower part of the 
pump PM 003 425 -U 
Spanner for the nut of the bea-
ring PM 003 424 -x 

8. Troubles and their remedies 

This description shall enable you 
to locate and possibly remedy 
troubles which may occur in the 
Tep unit. 

If a trouble occurs, you should 
first check the following: 

- Mains and connecting cable 
_ Cooling water flow 
- Fore-vacuum pressure 

( "'" 10-1 mbar) 
- Leak rate of the system. 

de 10 pompe ne doit pas atre 
imergee. 

- Laisser agir Ie Frigen 5 d 10 
min env. 

- Pendant ce temps, soul ever et 
oboisser 10 pompe plusieurs fois, 
ce qui provoque un rin~6ge des 
disques du stator et du rotor. 

- Recommencer toute l'operation 
au moins une fois avec du Fri_ 
gen propre. 

- Sortir 10 pompe du bain et lais
ser celle-ci au mains 30 min. 
bride vers Ie bas sur une grille 
au similaire pour que les restes 
de Frigen s'evopore. 

- Remonter 10 pompe dans l'instal_ 
lotion. 

7.3 Remplacement des paliers 

Le remplacement des paliers sur 
une TURBO-PFEIFFER peut parfaite
ment se faire chez l'utilisateur, 
c.d d. que 10 pompe peut etre re
mise en service sans nouvel equi
libroge du rotor. 

Pour changer les paliers, il faut 
faire oppel au service apres-ven
te, mais l'utilisateur, si son 
personnel est entraine, peut pro
ceder lui-marne d l'operotion. 
Con seils et instructions de mon
tage sur demande. 

Outillage pour Ie chongement des 
paliers 

Appui pour Ie rotor PM 003 427 -u 
Arrache pignon pour 10 partie 
inferieure PM 003 425 -u 
Cle paur l'ecrou du 
palier PM 003 424 -x 

8. Pannes et moyens d'y remedier 

Les indications ci-dessous permet
tent de localiser et event. de re
parer les pannes pouvant se pro
duire dans Ie TCP. 

5'il y a une panne, il faut 
d'abord verifier: 

- Le secteur et Ie cable de bran
chement 

- La circulation de l'eau de re
froidissement 
La pression vide primo ire 
( ~ 10-1 mbar) 

- Le tau x de fuite du systeme. 
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8.1 Check-Liste TCP 270 
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Gerat schaltet var Erreich 

Nenndrehzahl der TURBO-

Sicherung (e9, Power 

Sicherung (e1O, 

en des Drehzahlschaltpunktes ab 

Pumpe wird nicht erreicht 

) brennt durch 

Control) brennt durch 

duft nur langsam TURBO-Pumpe l' 

TURBO-Pump 

Gerat f 

Gera 

G 

e lauft nicht an 

unktioniert nicht (Kontrollampe brennt) 

t funktioniert nicht (Kantrollampe aus) 

erat schaltet nach langerem Betrieb ab 

Druck zu hoch (p ~ 1 mbar) 
- LeckprUfung 
- Vorpumpe prufen 

falsche Netzspannung 
_ Kabel und AnschlUsse am Eingang @ prUfen 
_ Sicherung (e9) prUfen, ggf. austauschen 
_ Sicherung (e10) prUfen, ggf. austauschen 

,--- - KurzschluB am Trafa m2 sekundarseitig 

.. 

_ aIle Steckverbindungen auBer I6 am Steuerprint trennen 
- Trafa, Gleichrichter und verbleibende Bauteile prUfen, 

ggf. austauschen (siehe Schaltplan) 
_ Leistungstransistoren, Schaltnetzteil und Endtransistoren 

Liberprufen 

Trafa m2 prufen (siehe Schaltplan), ggf. austauschen 

Trafa m3 prufen, ggf. austauschen (siehe Schaltplan) 

Uberhitzung des Motors oder der Antriebselektronik (thermi
scher Uberlastungsschutz) 
- Falsche TURBO-Pumpe an TCP 
_ Schaltnetzteil auf dem Steuerprint ubcrprufen (siche Fehlersuche) 

Steuerprint 
- Hallsondenversargung defekt 
- Drehzahlregelung defekt 

Hallsanden 
- defckt, prLifen, ggf. Antriebsstatar austauschen 

Endstufentransistoren und/oder Dioden auf Endstufenprint 
- Ausgangssignale prLifen 

nur bei angeschlossener Uberwachung an d1; d2 

5teuerprint 
- DrehzahlLiberwachungsteil defekt 
- Zeitglied arbeitet nicht 
- Zeitglied falsch eingestellt 

Relais dl, d2 prUfen: Versorgungsspannung 24 V, DC, 
ggf. austausche!l 



8.1 Checklist, Tep 270 

Unit switches off prior to hovin 

The rated speed of the TURBO 

The fuse (e9, Power) blow 

The fuse (el0, Contro 

The TURBO pump TU 

The TURBO pum 

The unit 

The u 

Th 

0--. .- -- -~ 

I 

9 reached the speed switchpoint 

pump is not reached 

s 

1) blows 

ns very slowly 

p does not start 

does not function (pilot lamp lights) 

nit does not function (pilot lamp off) 

e unit switches off after extended operation 

Pressure too high (p ~, mbar) 
- Leak test 
- Check backing pump 

Incorrect mains voltage 
- Check cables and connections at input QD 
- Check fuse (e9), replace if necessary 
- Check ruse (e10), replace if necessary 

Short-circuit at secondary side of transformer m2 
- Disconnect all plugs from the control print, with 

the exception of 16 
_ Check transformer, reclifier and remaining components l 

replace if necessary (see wiring diagram) 
- Check power transistors, circuit power pack and output 

transistors 

Check transformer m2 (see wiring diagram),replace if necessary 

Check transformer m3, replace if necessary (see wiring diagram) 

Overheating of the motor or the electronic driv'e unit 
(thermal overtemperature protection) 
- Wrong TURBO pump at TCP 
- Check circuit power pack on the control print (sec Troubleshooting) 

Control print 
- Hall probe supply defective 
- Speed control defective 

Hallprobes 
- derective, check; replace drive stator if necessary 

Output stage transistors and/or diodes on output stage print 
- Check output signals 

Only for monitoring system lS connected to dl· d2 , 

Control print 
- Speed monitoring section derective 
- Timer not functioning 
- Timer not correctly set 

Check relays dl, d2: Supply voltage 2~ V D.C. , 
replace i r necessary 
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8. I Check-List TCP 270 

L apparell se coupe avant d'avoir atteint Ie point de commutation de 10 vitesse 

La pompe TURBO n'otteint 

Le fusible (c9, Power 

Le fusible (e la, C 

La pompe TURBO 

La pompe TU 

L'oppare 

L'opp 

L' 

33 

pas so vitesse nominale 

) saute 

antral) saute 

ne tourne que lentement 

RBO ne S8 met pas en marche 

il ne fonctionne pas (10 lampe de controle est allumee) 

oreil ne fonctionne pas (10 lampe de controle cst 6teinte) 

apparell se coupe au bout d'un certain temps de fonctionnement 

Pression trap elevee (p ~ 1 mbar) 
_ verifier qu'il n'y a pas de fuite 
- verifier 10 pompe primaire 

Tension de secteur fausse 
_ Verifier cable et branchemen L a I' entree ® 
- Verifier Ie fusible (c9), event. Ie remplacer 
- Verifier Ie fusible (el0), event. Ie remplacer 

Court-circuit au transfo m2 cote secondaire 
_ Sortir toutes les fiches de branchement en dehors de 16 du circuit 

imprime de commande 
_ Verifier, event. remplacer Ie trans Fa, Ie redresseur et los autres 

elements restants (voir schema electrique) 
_ Verifier les transistors de puissance, Ie bloc d'alimentation de 

commande et les transistors d'etage final 

Verifier Ie transfo m2 (voir schema electrique), event. Ie remplacer 

Verifier Ie transfo m3 (voir schema electriquc), event. Ie remplacer 

Surchouffe du moteur ou du commande electronique (protection ther
mique contre 10 surcharge) 
- Pompe TURBO non adoptee au Tep 

Verifier Ie bloc d'alimentation de commande sur Ie circuit im
prime de commande (voir recherche des pannes) 

Circuit imprime de commande 
- Alimentation des sondes de Hall defectueuse 
- Regulation de 10 vitesse defectueuse 

Sondes de Hall 
_ defectueuses, verifier event. remplacer Ie stator d'entrainement 

Transistors d'etoge final et/ou diodes sur Ie circuit imprime d'etage final 
- Verifier les signaux de sortie 

Seulement avec controle branche sur dl; d2 

Circuit imprime de commande 
- Appareil de controle de 10 vitesse defec 
- Relais temporise ne fonctionne pas 
- Relais temporise mal regIe 

Veri fier les relais dl, d:': tension d'olim 
event. les rem 

tueux 

entation 24 V, DC 
placer 



8.2 Steuerprint 

8.2.1 Ausklappen des Steuerprints 

Der Steuerprint befindet sich von 
vorn gesehen an der linken Gero-
tewand. Der Print ist wie folgt 
aus dem Gerot auszuklappen: 

- Deckel und linkes Seitenblech 
abnehmen. 

- Seide Sefestigungsschrauben an 
Frontseite und RUckwand des 
Longsprofils losen. 

- Steuerprint anheben und seit
lich herousklappen (Fig. 12). 

8.2.2 PrUfen des Steuerprints 

Samtliche Steckverbindungen bis 
auf 16 trennen. 

Achtung ! 
Nur am Steckergehause ziehen ~ 

liehen am Draht fuhrt zum Ab
reiBen der Kabel. 

Vor der UberprUfung des Steuer
prints solI ten Sicherungen, Trafo 
und Gleichrichter getestet wer
den. 
Nach dem Einschalten muB Relais 
d2 anziehen und Signallampc 
"Power" aufleuchten. 

d2 zieht nicht an: 

J6/42 - J6/41 ; 220 V (110 vl. 
e10 prufen, Betriebsspannung Ie1 
und 2 prufen. 

IC 1 
IC 2 

(TAA 861) 
(XR 320) 

d2 zieht an: 

Pin 1 -0 
Pin 14-0 

+ 15 V 
+ 15 V 

am Gleichrichter Gr4 + Pol ge
gen Gerate-Null ca. 50 V DC. 

PrUfen der Spannungsversorgung 

Stecker 
J5/27 
J5/28 
J5/30 

J5 oufstecken 
~ 0 = - 4,5 V 

o - 2,0 V 
o + 15 V 

DC 
DC 
DC 

Falsche oder fe~lende Spannung 
an IC 12 und T 12 UberprUfen. 

Wechselspannung: 
J5/31 - J5/32 
J5/33 - J5/34 

4 
18 

V 
V 

AC 
AC 

Liegt Spannung nicht an Trafo, 
UberprUfen. 

8.2 Control print 

8.2.1 Unfolding the control print 

When viewed from the front, the 
control print i, situated at the 
left-hand unit wall. The print 
must be unfolded from the unit as 
follows: 

- Remove cover and left-hand late
ral cover. 

- Loosen both fixing screws at the 
front and rear of the longitu
dinal section. 

- Lift the control print and un
fold laterally (Fig. 12). 

8.2.2 Checking the control print 

Disconnect all plug-in connec
tions, with the exception of 16. 

Caution! 
Only pull at the plug shell. 
If you pull at the wire, this 
leads to a rupture of the cables. 

Prior to checking the control 
print, the fuses, transformer and 
rectifier should be tested. 

After switching on, the relay d2 
should attract, and the pilot 
lamp "power" should light. 

d2 does not attract: 

Check J6/42 J6/41 whether it is 
220 V (110 V), el0. Check opera
ting voltage of IC 1 and 2. 

IC 1 
IC 2 

(TAA 861) 
(XR 320) 

d2 attracts: 

Pin 1 ---0 
Pin 14-~ 

+ 15 V 
+ 15 V 

Approx. 50 V D.C. at rectifier 
Gr4 + pole against zero of unit. 

Checking the voltage supply 

Plug in plug J5 
J5/27 0 - 4,5 V DC 
J5/28 0 - 2,0 V DC 
J5/30 0 + 15 V DC 

Check whether there is incorrect 
or no voltage at IC 12 and T12. 

A.C. voltage: 
J5/31 J5/32 ; 4 V AC 
J5/33 - J5/34 18 V AC 

If the transformer "' not alive, 
check. 

8.2 Circuit imprime de commande 

8.2.1 Enlevement du circuit im
prime de commande 

Ce circuit se trouve Ie long de 
10 paroi gauche de l'appareil vu 
de face. Pour Ie sortir, il faut 
proceder de 10 fa~on suivante: 

- Enlever Ie couvercle et 10 tole 
de revetement latera Ie. 

- Defaire les deux vis de fixa
tion sur la plaque frontale et 
a l'orriere du profil longitu
dinal. 

- Soulever Ie circuit et Ie sor
tir sur Ie cete (Fig. 12). 

8.2.2 Verification du circuit im-
prime de commande 

Defaire taus les raccords d fiche 
a l'exception de 16. 

Attention ! 
Tirer sur la fiche et non sur Ie 
fil, ce qui aurait pour effet de 
l'arracher. 

Avant de verifier Ie circuit de 
co~mander il y a lieu de tester 
les fusibles, Ie transfo et Ie re
dresseur. 
Apres enclenchement, il faut que 
Ie relais d2 soit attire et que 
10 lampe de signolisation "Power" 
s'allume. 

d2 n'est pas attire: 

J6/42 J6/41 ; 220 V (110 V), 
verifier e10. Verifier la tension 
de fonctionnement Ie1 et 2. 

IC 
IC 2 

(TAA 861) 
(XR 320) 

d2 est attire: 

Pin 1 ---8 

Pin 14-0 
+ 15 V 
+ 15 V 

Sur Ie redresseur Gr4 + pol con
tre Ie zero de l'appareil env. 
5 a V DC. 

Verification de l'alimentation de 
la tension 

Enfoncer 10 
J5/27 
J5/28 
J5/30 

fiche J5 
o 4,5 V 

2,0 V 
+ 15 V 

o 
o 

DC 
DC 
DC 

Tension mauvaise au absente a ve
rifier sur IC 12 et T 12. 

Tension alternative: 
J5/31 - J5/32 
J5/33 J5/34 

4 V 
18 V 

AC 
AC 

S'il n'y a pas de tension au trans
formateur, verifier. 

34 



Prufen der IC- Betr iebssponnungen 
Checking the IC operating voltage s 
Verification des ten sions de fonctionnement IC 

Stecker Jl bis J4 einstecken 
Plu g in plugs Jl to J4 
Enfoncer les fiches Jl d J4 

Ie 6 + 7 von/ from/de Pin 
Ie 4 + 5 von/ f rom/de Pin 
Ie 4 + 5 von/ fr om/de Pin 

Ie 8 von/from/d e Pin 
IC 9 von/ fr om/de Pin 
IC 9 von/ f rom/de Pin 

Ie 10 von/fr om/ de Pin 
I e 10 von/from/de Pin 

Ie 11 von/fr om/de Pin 
I e 11 von/from/de Pin 

Prufung Scho!tnetzteil 

14 0 + 15 V 
7 0 + 15 V 
4 0 2 V 

4 + 8 0 + 15 V 
7 0 + 15 V 
4 0 2 V 

0 + 15 V 
4 0 2 V 

8 0 2 V 
15 0 + 15 V 

Checki ng the circuit power pac k Verification bloc d'alimentotion 
de commande 

Mit Os zi l!oscope Signal an 
sen: Basis Jl/6 gegen O. 
Amplitude 50 V, 20 kHz 

T13 mes- Measure signa l at T1 3 with on os
cill oscope: bose Jl/6 against O. 
Amplitude 50 V, 20 kHz. 

Mes urer Ie signol au T13 avec un 
oscilloscope: bose Jl/6 contre O. 
Amplitude 50 V, 20 kHz. 

Fehlt das Signal , donn ist bei 
negativem Basispotential: 
Th ermofUhler am Kuhlkorper und 
im Trafo zwischen J3/19 und J3/16 
zu uberprUf en (ca. 200 Ohm) . 

bei positivem Basis potential: 

Steuerprint und T13 ouszutouschen. 
Vor erneuter Inbetriebnohme End
stufentransistoren uberprUfen . 

PrUfsn der Treibers tuf~ 

Hal1sondenversorgung: 
Spannungsversorgung Uber R17 (120 
Ohm/ 1 W) 5 V DC . Bei vorhandener 
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+sov 

OV 
-4,5 V 

If the signal at negative bose 
pot en tial is mi ss ing: 
Check thermo- sensor of the coolin g 
and in the transformer between 
J3/19 and J3/ 16 (apprax. 200 Ohm). 

for positive bose potential: 

Fig. 15 

Signal Schaltnetzteil 
Signal fr om circuit power po ck 
Signol du block d ' olimentation 
de commande 

Si Ie signal manque Ie potential 
de ba se etant negati f: 
verifi er le pal epur thermique ou 
corps refroidissant et dan s Ie 
tronsfarmoteur entre J3/ 19 et 
J3/ 16 (env. 200 Ohm) . 

en cas de potentiel de bos e posi
ti f: 

Replace control print and T1 3. Remp l ocer Ie circuit imprime de 
Check the output stoge trans istors commonde et T13 . Avant de remettre 
pr ior to again putting it into ope- en morche, verifier les transistors 
ration. d' etog e final. 

Check i ng the driver s tage 

Hall probe su pply : 
Voltage supply via R 17 ( 120 Ohm/ 
1 W) 5 V D. C. If Hall probe su pply 

Ver ifi cation de l' et age driver 

Alimenta t ion des sondes de Ha ll: 
Al i mentation de 10 tension par R17 
(1 20 Ohm/ 1 W) 5 V DC . Si l'oli-



Hal1 sondenversorgung Signale mit 
Oszilloskop prufen. 

gem essen zwischen 
J4/25 und J4/26 
J4/24 und J4/23 

Mit MeB- und PrUfadapter gemessen 
zwischen 
b2-b3 und bl-b4 bei vorhandener 
Ha11sondenversorgung. 

Die Hallsondens i gnole werden im 
Operat ionsverstorker wei terveror
bei tet. 

gemessen zwischen 
Pin 6 Ie 4 und Ie 5 gegen Null. 

Ausgongssignol der Logik 

gem essen am 
Pin 3,4, 10, 11, am Ie 7 gegen 
Null. 

is pre sent, check s igna l s by means 
of on osc il los cope . 

measured between 
J4/25 and J4/26 
J4/24 and J4/23 

Measured with testing adapter 
between 
b2-b3 and b1-b4 if Hall probe 
supply is pre sent . 

Th e Hall probe signals a r e f ur ther 
processed in t he operat ional am
pli Her. 

measured be twee n 
Pin 6 IC 4 and Ie 5 towards zero. 

Output s ignal of the logic 

measured ot 
Pins 3, 4, 10, 1', at Ie 7 towards 
zero. 

menta t ion des sondes existe , ver1-
fier l es signau x a~ec un oscillos
cope . 

Fig. 16 

Hallsondensign~ l vor Operations
ver storker 
Hall probe signol in front of ope
rat i onal amplifier 
Signal de sondes de Hall avant Old

pl ificateur opera t ionnel 

mesur~ entre 
J4/25 et J4/26 
J4/24 et J4/23 

Mesure ovec odapteur de mesure 
entre 
b2-b3 et bl-b4 s i l'alimentation 
des sondes Hall est existant. 

les s i gnaux des sonde s de Hal! 
sont troites don s l'amplificoteur 
operat ionne1. 

Fi g. 17 

Hal l sonden s ignol nach Operotions
ver s torke r 
Hall probe s ignol ofter the ope
rational amplifier 
Signal de sonde s de Hal l apnh am
plif icateur op'rotionnel 

entr e mesur~ 
Pin 6 IC 4 et Ie 5 contre zero. 

Signal de sortie de 10 logique 

mesure en 
Pin 3, 4, 10, 11, en Ie 7 cantre 
zero. 
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Ausgangssignale der Endstufentran- Output signals of the output 
sistaren stage transistors 

Die Amplitude andert sich in Ab
hangigkeit von der Drehzahl zwi
schen Null und 90 V. 

Mit MeB- und Prwfadopter messen 
zwischen: 
01 - 02 
01 - 03 

a1 - a4 
a1 - a5 

9. Ersatzteile 

Die wichtigsten, in der beiliegen
den Ersatzteilliste aufgefwhrten 
Austauschteile sind ab Lager lie
ferbar. 

Technische Anderungcn behalten 
wir uns var. 

37 

The amplitude changes as a func
tion of the speed between zero 
and 90 V. 

To be measured with testing sen-
sor between: 
01 02 01 04 
01 - 03 01 05 

9. Spare Parts 

The principal spare parts listed 
in the enclosed Spore List can 
be supplied ex stock. 

Technical modifications reserved. 

Fig. 18 

Ausgangssignal der Logik 
Output signal of the logic 
Signal de sortie de 10 logique 

Signaux de sortie des transistors 
d'etage final 

L'amplitude varie en fonction de 
10 vitessc entre 0 et 90 V. 

A mesurer aVec l'adopteur de me-
sure entre: 
01 02 01 04 
01 - 03 01 05 

Fig. 19 

Signal am Kollektor der Endstu
fentransistorcn 
Signal at the collector of the out
put stage transistors 
Signal ou collecteur des transis
tors d'etagc final 

9. Pieces de rechange 

Les principoles pieces de rechan_ 
ge reprises dans 10 liste ci-jointe 
sont livrables de stock. 

Toutes modifications techniques 
reservees. 
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,_. __ ._._._._, 
i TPUfTPH - 110/270 i 

l1UV 

Tes 101 

2) Bei Roumtemperatur ~ 24°C geschlossen 
Closed at ambient temperature"" 74°C 
Ferme 0 10 temperature ambiente ~ 2~oC. 

7) Bei Luftkuhlung gebruckt 
When oir-cooled bridged 
En cos de refroidissement a oir- il 
fout faire Ie pont. 

Kuhlwosserloltichter 
Cooling water monitor 

2 VorpvITIpe 

Controlleur eau de refroidissement 

Fernbedienung 
Remote control 
TeH~commonde 

9 F1Lltventil TURBO_PLlmpe 
Air inlet valve TURBO pump 
Vanne d' entree d' air, pompa TURBO 
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Racking pump 
Pompe primoire 

6 Stromousfollflutcr 
Emergency venting valve 
Vanne de remise d l' air 
en cos d" coupure de '¥'uront 

3 KUhlaggregat oder LuftklJhlung 
Cooling unit or air cooling 
Systeme de refroidissement au 
refroidissement por oir 

7 Flutventil Rezipient 
Air inlet valve, chamber 
VorHle d' entree d' air, 
recipient 

,n 
,2,SA 

D'ilN #004 

TSF DID 

6 

4 Heizung 
Heating 
Chouffage 

8 HV_Veniil 
HV valve 
Vanne 0 vide 
€oleve 

7 

_._--J 

l 
I - --I 

Ivr CIO 

9 

Fig.7 

PM 005 227-S 



1 

3,4,5 

MeB-Prufodopter 
Bestell-Nr. PH 001 210 -x 
Wird zwischen PFEIFFER-TURBO 
TPH/TPU 100 bi s 500 und Ver
bindungskobel der zugehorigen 
Ant riebs elektroni k Tep geschol
tet. 

2 Verlangerungspr-int entfallt 

3 und 4 PrUfkabe l 
12- pol. , Ausgong 
Bestell - Nr. PH 001 212 -x 
12-pol., Eingong 
Bestell-Nr. PM 001 281 -X 

Die s e Kabel di enen zum elektr i 
s chen AnschluO oll er Antri ebs
el ektronik- Gerate rep, wenn 
di ese fUr Mes sungen DUS dem 
Uberrohmen TeU od er d~m Rock
sch rank herausg ezogen werden 
miJssen. 

5 Pruf kobe l fUr TeS 100 
Bestell- Nr . PH 001 213 -x 
Wie be i 3 und ... 

6 Frequen zzahler COUNTER 2001 
Bestell-Nr. PM C00120 

Zum Messen der Drehfrequenz 
on Turbo-Molekulorpumpen be
sanders geeignet. 
Do s Gerat ist mit Eingangsfil
ter (Schalterstellung Filter), 
modern en Scholtkrei sen und Dio
denanzeige ausgestottet . 
Ei ngangsspannung: max. 220 V 
Frequen zbereich: 0 - 1999 Hz 
Mafi.: (b x h x 1) 

110 x 60 x 180 mm 

3 

Testing adopter 
Code no. PM 001 210 -x 
To be connected bet ween the 
PFEIFFER- TURBO TPH/TPU 100 to 
500 and t he conn ecting cable 
of the pertai ni ng electronic 
drive unit TCP. 

2 Extension print cord not neces
sary 

und 4 Tes ting cabl e 

12 pol es input 
Code no. PM 001 212 -x 
12 poles output 
Code no . PM 001 281 -x 
These cab l es can be used for 
the connect ion of all elect r o
nic drive units rep for the 
ca se thot they mu st be removed 
from th e fr ame TCU or t he rack 
cabin et. 

5 Te sting cabl e for TCS 100 
Code no. PH 001 213 -x 
Same as for 3 and 4 

6 Frequency counter 2001 
Code no. PM COO 120 

Sui tabl e specially for mea su
ring of the r otation frequency 
of t urbo molecular pumps. 
The unit is equipped with on 
input filter (posi tion af 
switch : filter) modern circuits 
and diode dis play. 
Input voltage: 220 V max.· 
Range of frequency: 0 to 1999 Hz 
Dimensions: width 110 mm 

height 60 mm 
length 180 mm 

3 

Adapteur de contra l e 
No. de catal ogue PM 001 210 .-x 
A branche r ent re PFEIFFER-TUR
BO TPH/ TPU 100 a 500 et ca ble 
de conn ex ion de 10 common de 
electr ique rcp oppar tenonte . 

2 Carte imprimee de prolongation 
pas necessaire 

a t 4 Cabl es de pr o l ongat i on 

" 12 pol es 
sortie No . de catalogue 

PH 001 212 -x 
" 12 poles 
entree No. de catalogu e 

PH 001 28 1 -x 
Ces cabl es so nt d ut i l iser 
pour tou s l es unit es de comma n
de electron iques rcp, quand 
ceux-ci doivent etre enlevees 
pour les trovoux de mesure du 
chassis reu ou du Rock modu
loire. 

5 Cables de prolongati on pour 
TCS 100 
No. de catal ogue PM 001 213 - X 

comme pour 3 e t 4 

6 Compteur de frequen ces 2001 
No. de catalogue PM C00120 

Speciolemen t adopte pour 10 
mesure des fr~quences roto
tives des pompes turbo-molecu
loi"res . L' instrument est equi
pe dlun filtre ~'entree(posi
tion de }' enclencheur: FILTER 
des circuit de bronchement mo
dernes et d'une indication d 
diodes. 
Tension d' entre: 220 V max. 
Gamme de frequences: o " 1999 
Dimensions: largeur 110 mm 

hauter 60 mm 
l ongueur 180 mm 

Hz 
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Stlickzahl Title N,. Pos. 
Quantity Benennung Designation No, Item 
No. de ieces No. de cat. Pos. 

1 Dichtungssatz 
Set of seals Pos. 35-38, 43, 44, 

1 PM 003 492 _ T 
Jeu de ioints 46, 50, 52 

. --- -

-- - .. - .. ----
Rubber buffer 4 Gummifu8 
Butoir en cooutschouc 

4 PM 003 477 5 
- --

Pressure spring 
1 Druckfeder 

Ressort a pression 
2 PM 003 457 9 

1 Druckstuck Pressure piece 
Rand de P:!ession 

4 PM 003 686 10 

1 Mutter II 
Nut II 

4 PM 003 196 A '13 
Ecrou II 

1 Spindelkugellager 
Ball bearing 

V x 7/7CEO 7/19 6 2 P 4004 314 OX 15 Roulemcnt roinurc d bi11es x 

Antivibrotion ring II 
- ---- .. - -- .. 

1 Schwingring II 
Bogue de vibration II 2 PM 003 203 20 

.------. 
SplaSh washer II 

-- --

1 Spritzscheibe II 
Disque de graissage II 4 PM 003 197 21 

--- --~-

1 Mutter I 
Nut I 

4 PM 003 194 27 
--- f- Ecrou I --- ---
1 Rillenkugellager Ball bearing 

12/28 , 8, 101 T 2 N 4001 318 CT 28 
-f-- - --_.- _~..9.uL~l)lent . rainu.re d billes --

1 schwingring 
Antivibration ring T 

2 PM 003 203 I 
Bogue d~ .. '!.ibratio~..!_._ 29 

- --

1 Spritz scheibe I 
Splash washer I 

4 PM 003 195 31 Q,isgue A~g~aissoge 1 __ 

1 Scheibe 
Washer 

2 PM 003 199 32 Disque I 
1 O-Ring 

a-ring 

12' 
2,5 1 P 4070 853 PV 35 Joint annu~~ire rond 

1 a_Ring O-ring 
75 x 3 1 P 4071 041 PV 36 

---- --
Joint onnuloire rand 

- I-
1 O-Ring 

O-ring 
37 x 2,5 1 P 4070 853 PV 37 Joint annulaire rand 

1 a-Ring O-ring 

~ 12,5 x 2,5 1 P 4070 204 PP 38 Joint annulaire rand 
~-.. 

Wick 2 Docht 
Meche 1000 mm 2 P 2255 001 41 

-

1 Heizmonschette 
Heating jacket 

4 PM 003 413 -T 42 Chemise chauffante 
---

a-ring 1 a-Ring 
Joint annuloire rand ___ 107 x 2,5 1 P 4071 267 PV 43 

1 a-Ring 
o-~·~--·------

15 x 5 1 P 4070 262 PV 44 Joint annulaire rand 

1 Drohtfeder 
Spring-
Ressort 4 PM 003 198 45 

-

4 a-Ring 
a-ring 

5 x 1,5 1 P 4070 065 PV 46 Joint onnuloire rand .. 

2 Verschlu8schrouben oben Plug screw top 
4 PM 003 193 47 Vis d' obtv!:C11;iQJL hout 

2 Schlauchtulle Hose nipple 
DN 6 4 PM 003 025 48 

I- -I-I-- -------_._- OliVe de tuyau 

2 Hohlschraube Hollow screw INOX, A6 
4 N 4140837 A 49 Vis creuse M 12 x 1 5 

4 USIT_Ring usn ring MS-NBR 
1 P 3529 142 U 12 7/18 x 50 JO.int eo usn 1 5 

1 Feder 
Spring 

4 PM 003 689 51 ______ Re..§§ort 
-- ---- -. -_.- . 

1 O-Ring 
O-ring 

24,8 x 1,5 1 P 4070 417 PP 52 
l-I- - -- Joint a'lnu~aire rond -- - -- --- I 

2 Verschlu8schroube un ten Plug screw bottom 
4 PM 003 192 53 

I- Vis d.' obturation bo, 

--

I-l- --I--

Dlchtungen Seas 1 Joints ARTHUR PFEIFFER --_. 
Fast-wearing Parts c c VerschleiBteile 2 Vakuumtechnik .9.2 Pieces soumises a I"usure normale 

"5-=; -- -----uu Replacement can only be done in our Factory 3 Wetzlar GmbH .'. Austausch nur im W",rk Les pieces ne sont remplacables qu'en usine " x ww 
Parts not Subject to normal Wear 

._. __ . __ . 
Keine VerschleiBteile Pieces non soumlses a I'usure normale 4 

:> 
2 Ers<Jtzt~llli~te hir 

£ Spare parts list for TPH 110 TPU 110 , 
0; 

:tc 
Pieces de recllange pour: 

7905 

4:3 
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42 

45 
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Stiickzahl 
Quantity Benennung 
No. de ieces 

2 Schroube 

1 Halter 

1 Holter 

4 Schraube 

3 Schwingungsdampfer 

1 Lufter 

1 Lufter 

3 Mutter 

r-r- - --

1 Koppe 

2 Schraube 
-. 

1 Kabel 
- -

1 Fingerschutz 

Dichtungen 
-

c c VerschleiBteile 00 

~~ 
00 

Austausch nur im Werk ... 
"" ww 

Keine VerschleiBteile 

:" 
0 Ersatzteilliste fLir E 
0 Spare parts list for; 

'" Pieces de rechangp. pour 0 

"" 

45 

50 

51 

5456 55 

58 

_----- 57 

59 

/ 
53 52 53 

Title N'- Pos. 
No. Item Designation No. de cat. Pos. 

Screw 
4 N 3060 304 X 50 

Vis - -
Support 

4 PM 006.231 -X 51 
SU!;!~ort 
Support 

4 PM 006 230 -X 52 Support ._---

Screw 
M 5 16 4 N 3059 296 X 53 

Vis 
x 

Vibratio'n damper 
- --- . -._- . ~ . 

Armortisseur 8 x 8 x M3 2 P 3695 702 QE 54 

Fo" 
115 V, Vcntilateur 50-60 Hz 2 P 5099 251 U1 55 

- Fon 
Ventilateur 220 V, 50-60 Hz 2 P 5099 251 U2 55 

Not 
M 3 4 N 3415 037 M 56 

Ecrou -
Cop 

4 PM 006 201 57 
Couvercle 

----
Screw 
Vis 

M 4 x 10 4 N 3077 253 X 58 
----,---

Cable 
Coble 1 m 4 P 5099 251 Z1 -

---ru;gerpri)l;ect i on 

i Protection de. doigts 4 P 5099 251 Z5 59 

~ea s 1 Joints ARTHUR PFEIFFER 
Fast-wearing Parts 

•. 

2 Vakuumtechnik Pieces soumises it I'usure normale 

Rep'lacement can only be done in our Factory 3 Wetzlar GmbH les pieces ne sont remplacables qu'en usine 

Paris not Subject to normal-Wear 4 Pieces non soumises a I'usure normale 

Luftkuhlung fUr 
TPH 110 Air cooling for 
TPU 110 Refroidissement a air pour 7904 



Stuckzahl 
Quantity 
No. de ieces 

I:lenennung Title 
Designation 

Control print 

Nc. Pas. 
No_ Item 

No. de cat Pas. 

PM 011 002 -x . • 172 012.0 
Carte impr Imc de __ ~ommande ___ + __________ -+--II-______ --I __ I--_____ _ 
Base print. 

5teuerprin L 
+--!-jf---

--

f--f--

--

f--

1--

-

-

Grundprinl • 172 02:.0 
____________ --'c~o~'~t~e'__~imprimce~d~c~- ,b~"~'~;e~ __ ___1----

Sicherungsprint 

Klemmenprint. 

r:use pr.int. 
Circui.:Li~imc de rus·~EJe. 
Connect.j on print 
Flranchement print 

177 0!3,O 

PM all 003 -x 2 

PM all OOr! -x 3 

PM all 005 -x 

PM 011 006 -x 5 Endstufenprint 
Final stage print 
.~J~~ finale print 

172 053.0 
1-----------++------+---11------

Reloi.s 

----

P 0920 032 E 7 
F~P-"20-~V--~~------+ 

ElesLa c7 
Relay 
Contact.eur ____ _ 

Relah P 0920 083 E 3 
f-

FRll P 110 V 
Elec; La c7 

-20K2----

Rela), 
Contactcur 

1 Relais 
---~-lay-- -

Contactcur 
Relay 

_______ ~Contacteur 

I t'5.2F 220 V c8 
P 0920 Ol:l~ E 9 

1-------
Relais 

Gleichrichter 

Diode 

Transistor 

Transistor 

Thermofuhler 

Zener-Diode 

Leistungstrafo 

Steuertrofo 

2 Relais 

--~I 20 K2 
\.15.2FllOV c8 

P 0920 085 E 10 
--1--------

P 0920 086 E 12 
I--Gr. 4 Recti fier 

Redresseur 
Diode 
Diode 

IR 2[3. M8 20.l'.BE -+-f--------jl--l-

"Transistor 
T nl.M..irtru:. 
Transistor 
Tron;:;iltN 
Thermo sensiti.ve element 
5ensc~.i.o;;j.ue_._ 

Zpner Diode 
_----.l.f.;m.aLlHode 

D 16 DSDI 1702 

2 37 72 

HP 142 

R 76 
c: 63 100 PJ.41~ 
D17 - D20 
FZY 97 C2.1. 

Power transformer 
TnHl~f.ormote!.Lr_ pour rQrce.mo~rice 
Control transformer 

1112 

m3 
_____ .lrSl.n.§.IyLI1tot.eur de rC.91_oge ... 

24 V dl, d2 Relay 
_Lon t.9_o;:_teul-

P 0920 087 E 13 

P 0920 088 E 1 , 

P 0920 089 E 15 
-f- f--

P 0920 090 E 16 

P 0920 091 E 17 

P 0920 092 E 20 
----

P 0920 093 E 21 

P 0920 000 E 23 

H-+-+-+--------- Fan 
Ventilo~.!:I.:r.._ 

- ------

Typ 900 P 5099 701 CA 25 

I-- -

-

Ventilator 

-------

1 
f-I--

i 

Varistor 
Varistor 
VaristQJ:": __ ._ 

S-LEluchte - ---S-l·~~-~-- -----1-

D~,-~,,-k-,-C-h-O-,-t"---- :::::::e 'O"-Oh- -- I 
_______ _ ______ ~nclcnt;heur a pression , 

24 _ V 1 iQ::-60 J:k .----1-1---- __ I__~I__-----

250 V, U\ 15 A P 0920 026 E 27 

grun/green/vert P 0920 105 L 29 

------
"Pumping unit" 

bl 
P 0920 106 E 31 

Pressure switch I "heating" 107 F 32 P 0920 

P 4666 452 35 

Druckschal~e_~ ______ Jrl'£_~.!l_cheur a R.!:"_~SS~(~~ __ 

1-++-+--1---- ____ ----.-G--f-,-,o 1 :2~-'-::0 v, 6,3 A 

3 G-Sicherung _____________ C;-=.!:.!:I.~ible ___ e14, e15, e1{l __ +-+ _______ -+_--/ _____ _ 
G-fusc ~ 5x20, 250 V,3,.f;?1 36 P 0920 {Og E G_Sicherung . 

~~-1--+--+---.---~~--------~G~r~"~,~1~bl~,<----------------L-~,~9"----------------t.c1-----~~~=----1--~L-------,_---
llichtungen ~~i~:S 

c c 
o 0 

"0- -So 

Fast-wearing Parts 
Pieces soumlses a I'usure normale V(~rscllleiBteile 

1------ ARTHUR PFEIFFER 
2 Vakuumtechnik 
3 Wetzlar GmbH 

4 

~'~ Austausch nur im -~~~---AePlacement can-only b-e: done inourFact-ory-
~ ~ Les pieces ne sont remplm;:ablcs 'lu'en usine 

wwt~~~~~~:~~~~~~====2P'~'~t'~o~ot~st,'~b~J'~"~t;otoOrc.Gm~al~w~'~'~';;~================~1r ...................... -i Keine VerschlElil"ltcilc Pieces non ;;oumises il.1'usure normale 

~ 
~ 
.i' 

[rs[lt7tr.IIII~;tp hH 
Spare par·ts list for 
Pli~ce" Lie recha'lge pour 

TCP 270 

7811 

46 
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rep 270 

PM 800 041 EO,E.F 



St(ickzahl 
Quantity Benennung 

NL Pas. 
r~o. Item 

No. de leces 

Title 
Designation No. de cat Pos. 

f-

t--t--

t--t--

I--
~ 

G_Sicherung G-fuse 
G-fusible 

Al-Elko 

~------------~ -~~~~~~--~ 
S~lf_inducting coil 
Gobine de resistance 

5x20, 250 V, 0,2 A 
,10 

4700 uF, 360 V 
C24 
Dv. 
ZKB 455 05 002 

P 4666 422 37 

p 0920 094 E 40 

P 0920 095 E 41 

-----

I 

r , 

TAA 861 P 0920 096 E 43 

XR 320 P 0920 097 E 44 
--- ... --.. -~~--

TBA 625 P 0920 098 E 45 

P 0920 099 E 46 
---1-----

MC 1456 
--- 1------_· 

-t~~ P 0920 100 E 47 

I 555 P 0920 101 E 48 

741 r 0920 102 E 49 

861 P 0920 103 E 50 

SG 352-1 P 0920 104 E 51 

-------. ------ ~ ~. 

Spce~rTndi'Zat-or----- .

Indicoteur du nombre 
* PM 001 290 * P 0920 018 E 53 

-- .. _-- .-~- ~--~----

-- ----.-+--~ ----PTligboara 
R~glctte a fiche 

17 pol. 

I ----.--+ 

Buchsenlcis-Le 
--'Plug-b-oorCf' ... _. --+.~ 

__ ~_.~_eg_'_et~e d fiC~~___f-POl. 

Dichlungen 

f-
Versch leil3tcilc Q .2 :;:; I-~~-

00 
OJ·CIl Aust,lIJsch nur im Werk 
X< 
wWI-~~~~~ 

Sea s 
JOints 

t~ 

+=----_ .... ---
I 

-I 

i 
----~----r-

--~-r-

-----,----

f----~---

-- ----~~~~--

-"Fasl-w'earing Parts' 
Pieces soumises a I'usure normale 

. Replacement cun only'be done in our Factory 
I.es pii!ces ne sont rempla(,:ables qu'en uSlne 

ParIs not Subject 10 normal Weal 

1 

"2 
3 

4 Pieces non soumises a I'usure normulc 
~~------~~~~~~~-------~ 

Kcine Verschleiflteile 

~ 
o 
~ 
o 
~ 

ErsCltzlellilste fur' 

Sr<lrr: part~ li~\ lur 
rreces de rl'~h,lllyc pOllr 

TCP 270 

P 4720 079 : JA 55 

P 4720 030 ~.!A 57 

ARTHUR PFEIFFER 
Vakuumlechnik 

Welzlar GmbH 

7811 
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Vertriebsgesellschaften 

Bundesrepublik Deutschland BALZERS Hochvakuum GmbH, SiemensslraBe 11,6200 Wiesbaden-Nordenstadt, Tel. 06122/6036-39, Telex 41 02531 bhn 

Auflenstellen mit Servicestationen 
8ALZERS-Au13enstelle Berlin, Am GroBen Wannsee 73, 0-1000 Berlin 39, Tel. 030/8051074 

BALZEAS-AuBenstelie Hamburg, Elisenslral3e 12. 0-2000 Hamburg 76, Tel. 040/250 2004 
BALZERS-AuBenstelle Munchen, ImplerstraBe 12. D-8000 Munchen 70, Tel 089/]77097-8 

Service 

France 
Great Britain 
Italia 
Osterreich 
Sverige och Danmark 

Schweiz/Suisse 

U.S.A. 
U.S.A. 

BALZERS-Service Karlsruhe, Herr Rossmann. Servicetechmker, Dorschweg 1, D-7505 Ettlmgen, Tel. 07243/91947 
8ALZERS-Servlce Kaln, Herr LehT, Servicetechniker, Zum Gremberger Waldchen 7, 0-5000 Kbln 91. Tel. 0221/871882 

BALZERS-Service Nurnberg, Herr Schenk. Servicetechniker, FelsenstraBe 7, 0-8502 Zirndorf. Tel. 1)911/607 625 
BALZERS-Service Stuttgart, Herr Schlelffer. Servicetechniker, GermanenstraBe 20. 0-7000 Stuttgart 80, Tel. 0711/732244 

BALZERS, Societe des Basses Press ions SA, 47, rue d'Arthel0n, F-92 190 Meudon, Tel. 626 08 14, Telex 26864 
BALZERS HIGH VACUUM LIMITED, Northbridge Road. Berkhamsted/Herts. HP4 lEN. Tel. 04427/2181, Telex 82209 

BALZERS S.p.A., Tecnica delt'Alto Vuoto. Via Favretto 13, 1-20146 Milano, Tel 4229241/42/43. Telex 39242 
BALZERS HOCHVAKUUM GES.M.B.H., Bischof-Faber-Platz 14, A-1180 W:zn. Tel. (0222) 47 23 66 und 47 32 93, Telex 74676 

NORDISKA BALZERS AB, Lilla Verkstadsgatan 2, Box 272. S-434 01 Kungsbacka 1, Tel. (0300) 1~0 45, Telex 21229 

BALZERS Hochvakuum AG, StamplenbachstraBe 48, CH-8006 Zurich, Tel. 01/603 266, Telex 52 278 bpzue 

BALZERS HIGH VACUUM CORP .. P D. BOX 10816. Santa Ana/Calif. 92711, Tel. (714) 547 77 67. Telex 67 8333 
BALZERS HIGH VACUUM CORP .. P.O. Box 1408, Nashua. New Hampshire 03060. Tel. (603) 889-6888, Telex 94 3479 

Vertretungen 

Argentina 
Australia 
Belgique 
Brazil 
Canada 
Chile 
Espana 
Greece 
India 
Nederland 
Israel 
Japan 
Mexico 
Norge 
Peru 
Portugal 

ARO S.A.l.y C., C. de Correa 5681, 8elgrano 369, Buenos Aires 
C. Berney & Co. Pty. Ltd. 363 Pitt Street, Sydney, N.S.w. 2000 

Etablissements Van der Heyden SA. Rue du Marais 49-53, B-1000 Bruxelles 1 
MICRONAL S.A , Aparelhos de Precisao, Caixa Postal 22507 Santo Amaro, Rua Joao Rodrigues Machado, 25, 01 000 Sao Paulo Sp 

RADIONICS Limited, 195 Graveline St., Montreal, Que. H4T lR6 
Erwin Schneuer K., Casilla 9339, Monada 1137/85-87, Santiago de Chile 

German Weber SA, Hermosilia 102, Madrid 9 
Dr. C.J. VAMVACAS, Chemical Products & Equipment, P.O -Box 115, 4 Valaoritou Str., Athens 

Toshniwal Bros., Pvt., Ltd., Round Tana. Mount Road, Madras-2, Head Office in Bombay, Branches: New Delhi and Calcutta 
Geveke F~sica N.V., Kabelweg 25, Postfach 440, Amsterdam-W2 

Eastronics Ltd .. 11. Rozanis Street, P.O. Box 39 300, Tel Aviv 61390 
Hakuto Co., Ltd., Foreign Division, P.O. Box 25, Tokyo Central 

MAQUINARIA Y ACCESORIOS S.A., Alfonso Reyes 15, Mexico 11, D.F. 
ISY Instruments & Systems as, Enebakkvn. 287. Postboks 70, Abe1S0, Oslo 11 

Ing. Erich Brammertz S.C.R.I., Apartado 180, Avenida Jose Pardo 182.Miraflores 

Republic of South Africa 
Suomi 

Equipamentos de Laboratorio, Lda., Rua Pedro Nunes, 47, Apartado 1.100, Lisboa 1 
Labotec (Pty.) Ltd., 51 B Richard Road, P.O. Box 43161, Industria North, Johannesburg 

Havulinna Oy, Vuorikatu 16, Postilokero 468, SF-00100 Helsinki 10 
Secotee, Apartado 3452, Caracas 101 Venezuela 


